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1 Wstęp 

 
 Niniejsza instrukcja zawiera informacje i ostrzeżenia, które mu-
szą być przestrzegane, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno 
użytkownika jak i samego urządzenia. 
 

 

OSTRZEŻENIE! 

Przed użyciem przyrządu należy zapoznać się z treścią "Infor-

macji na temat bezpieczeństwa". 
 

 

 Niniejszy miernik cęgowy jest przenośnym przyrządem pomia-
rowym ze zliczaniem do 6600 przeznaczonym do użycia w labora-
torium, podczas pomiarów terenowych, w warunkach domowych 
oraz wszędzie tam, gdzie niezbędny jest pomiar wartości wysoko-
prądowych. Urządzenie zapewnia bezpieczne przeprowadzanie 
pomiarów dzięki osłonie dłoni użytkownika. Ponadto wzmocniona 
obudowa miernika chroni go przed uderzeniami mechanicznymi i 
jest ognioodporna. Miernik posiada również elektroniczne zabez-
pieczenia przeciążeniowe wszystkich funkcji i zakresów pomiaro-
wych. Dostępne jest również etui (wyposażenie opcjonalne) uła-
twiające przenoszenie miernika i chroniące go przed uszkodzenia-
mi. 

2 Rozpakowanie i sprawdzenie urządzenia 

 Po rozpakowaniu nowego miernika cęgowego, w zestawie po-
winny znajdować się następujące elementy: 
1. Cyfrowy miernik cęgowy. 
2. Przewody pomiarowe (jeden czarny, jeden czerwony). 
3. Bateria 9V (w mierniku). 
4. Sonda temperatury typu K.  
5. Instrukcja obsługi. 
6. Futerał. 
 Jeżeli brak któregokolwiek z ww. elementów lub w chwili odbio-
ru którykolwiek z nich jest uszkodzony, należy skontaktować się z 
dystrybutorem, od którego zakupiono urządzenie. 
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3 Bezpieczeństwo obsługi 

 
 Następujące środki ostrożności muszą być przestrzegane w ce-
lu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas pracy, ob-
sługi i naprawy tego miernika: 
1. Należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dokładnie i do 

końca przed rozpoczęciem obsługi miernika. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na OSTRZEŻENIA, które informują o poten-
cjalnie niebezpiecznych działaniach. Instrukcje zawarte w tych 
ostrzeżeniach muszą być przestrzegane. 

2. Przed każdym użyciem miernika zawsze należy sprawdzić sa-
mo urządzenie, przewody pomiarowe i akcesoria pod kątem ja-
kichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości. W razie jakich-
kolwiek nieprawidłowości (np. przerwane przewody pomiarowe, 
popękana obudowa, brak odczytu na wyświetlaczu itp.) nie 
wolno wykonywać żadnych pomiarów. 

3. Nie należy wystawiać miernika na bezpośrednie działanie pro-
mieni słonecznych, skrajnych temperatur i wilgoci. 

4. Nigdy nie pozostawać w kontakcie z uziemieniem podczas 
prowadzenia pomiarów elektrycznych. Nie dotykać nieosłonię-
tych metalowych rur, gniazdek, elementów armatury itp., które 
mogą być uziemione. Należy zapewnić sobie dobrą izolację od 
uziemienia dzięki suchemu ubraniu roboczemu, obuwiu z gu-
mowymi podeszwami, matom izolującym, itd. 

5. Aby uniknąć porażenia prądem należy zachować UWAGĘ pod-
czas pracy z napięciami powyżej 40 V DC lub 20 V AC. Takie 
napięcia stwarzają niebezpieczeństwo porażenia prądem. 

6. Nigdy nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości 
wejściowej jakiejkolwiek funkcji podczas wykonywania pomiaru. 
Maksymalne zakresy podane są w danych technicznych urzą-
dzenia. 

7. Nigdy nie dotykać odsłoniętych przewodów elektrycznych, złą-
czy ani żadnych obwodów pod napięciem podczas próby wyko-
nania pomiarów. 

8. Nie używać miernika w atmosferze zagrożonej wybuchem (np. 
w obecności łatwopalnych gazów, oparów lub pyłu). 

9. Podczas sprawdzania obecności napięcia, upewnić się, że 
funkcja napięcia działa prawidłowo, poprzez uprzedni odczyt 
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znanego napięcia zakładając, że zerowy odczyt wskazuje na 
brak napięcia. Zawsze sprawdzać miernik przed i po przepro-
wadzeniu pomiarów w obwodzie o znanym napięciu. 

10. Kalibracja i naprawa urządzenia powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez wykwalifikowanych i wyszkolonych techników 
serwisowych. 

11. Należy pamiętać: Myśl bezpiecznie, działaj bezpiecznie. 

4 Informacje na temat bezpieczeństwa 

Czyszczenie 
Przetrzeć obudowę wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego 

detergentu. Nie używać substancji agresywnych ani rozpuszczalni-
ków. Zanieczyszczenia lub wilgoć w gniazdach urządzenia mogą 
wpłynąć na odczyty. 

 

Bezpieczeństwo 
Spełnia wymagania normy IEC 61010-1 (EN 61010-1), IEC 61010-
2-032 (EN 61010-2-032), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Klasa II, 
Stopień zanieczyszczenia 2, do użytku wewnątrz pomieszczeń. 
Stopień ochrony obudowy wg PE-EN 60529: IP20. 
 

Kompatybilność elektromagnetyczna 
Spełnia wymagania normy EN 61326-1. 
 

Symbole użyte na urządzeniu: 

 
Niebezpieczne napięcie. 

Uwaga - sprawdź dołączone dokumenty 

Prąd zmienny 

Prąd stały 

Uziemienie 

Urządzenie chronione podwójną izolacją 
(klasa II) 
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5 Wygląd urządzenia 
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1. VΩHz%  Gniazdo wejściowe (Napięcie, Rezystancja, 

Częstotliwość, Wypełnienie impulsu, Pojemność, Test diod) 
 
Jest to wejście dodatnie dla pomiarów napięcia, rezystancji, często-
tliwości, wypełnienia impulsu, pojemności i testowania diod. Do te-
go gniazda podłącza się czerwony przewód pomiarowy. 
 

2. Gniazdo wejściowe COM 
 
Jest to wejście ujemne (masa) wspólne dla wszystkich funkcji po-
miarowych oprócz pomiarów prądu. Do gniazda podłącza się czar-
ny przewód pomiarowy. 
 

3. Gniazda wejściowe do pomiaru temperatury 
 
Usunąć przewody pomiarowe i przesunąć przełącznik TEMP, aby 
zasłonić gniazda pomiarowe a odsłonić gniazda sondy temperatu-
rowej. 
 

4. Wyświetlacz 
 
Wyświetlacz wskazuje zmierzoną wartość sygnału, tryb funkcjono-
wania oraz inne symbole i komunikaty. 
 

5. Przycisk Ω / /  

 

Zmiana trybów pomiarowych: Ω  . 
 

6. Przycisk ZERO  
 
Na zakresie prądów stałych, przycisk ten służy do zerowania wska-
zań wyświetlacza. Wciśnij przycisk ZERO na ponad 2 sekundy, aby 
wyjść z trybu zerowania prądu stałego. W pozostałych funkcjach 
przycisk służy do pomiaru w trybie względnym. Naciśnij przycisk 
ZERO, aby wyjść z trybu względnego. 
W trybie względnym, wartość na wyświetlaczu LCD jest zawsze 
różnicą między przechowywaną w pamięci wartością referencyjną a 
aktualnym odczytem. Na przykład, jeśli wartość referencyjna wyno-
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si 24,00 V a aktualny odczyt wynosi 12,50 V, to wyświetlacz wska-
że -11,50 V. Jeśli nowy odczyt jest taki sam jak wartość referencyj-
na, to wyświetlacz pokaże zero. 
 

7. Przełącznik obrotowy wyboru funkcji pomiarowej/zakresu 
 
Przełącznik obrotowy służy do wyboru funkcji pomiarowych oraz do 
wyboru zakresu pomiarowego dla prądu. 
 
 

8. Przycisk INRUSH 
 
Funkcja INRUSH umożliwia precyzyjne uchwycenie wartości prądu 
rozruchu z początkowego 100-milisekundowego okresu, tuż po za-
łączeniu urządzenia. Funkcja INRUSH jest używana na zakresach 
prądu przemiennego AC. 
 
1. Nacisnąć przycisk INRUSH, aby wejść w ten tryb pomiaru, a na 
ekranie pojawi się komunikat „----" oraz „INRUSH". 
2. Nacisnąć przycisk otwierający cęgi miernika i objąć nimi tylko je-
den pojedynczy przewód, a następnie włączyć zasilanie urządze-
nia. 
3. Odczytać wartość początkowego prądu rozruchowego bezpo-
średnio z wyświetlacza. 
4. Wcisnąć przycisk INRUSH na więcej niż 2 sekundy, aby wyjść z 
tego trybu pomiarów. 
5. Minimalny zakres sygnału wejściowego: > 100 cyfr. 
6. Odczyt wyniku pomiaru prądu rozruchu następuje na wyświetla-
czu pomocniczym (małym). Na wyświetlaczu głównym pokazywany 
jest prąd pobierany przez urządzenie. 
7. Częstotliwość próbkowania wynosi 6x/100 ms (60 Hz). 
 
 

9. Przycisk MAX/MIN 
 
Symbol „MAX" oznacza maksymalną wartość pomiaru a „MIN" mi-
nimalną wartość wykonywanego pomiaru. Nacisnąć przycisk 
MAX/MIN dłużej niż 2 sekundy, aby wyjść do normalnego trybu 
pomiaru. Zapisana wartość funkcji MAX/MIN pojawia się na po-
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mocniczym polu wyświetlacza, a wartość mierzona pokazana jest 
na głównym polu wyświetlacza. 
 

10. Przycisk podświetlenia  

 

Nacisnąć przycisk  aby włączyć podświetlenie na około 60 se-
kund. 
 

11. Przycisk HOLD 
 
Nacisnąć przycisk HOLD, aby wejść w tryb zatrzymania wyniku 
pomiaru (Data Hold). W trybie zatrzymania wyniku pomiaru, na wy-
świetlaczu cyfrowym zostaje wyświetlony bieżący wynik pomiaru i 
jednocześnie pojawia się komunikat „HOLD”.  Nacisnąć przycisk 
HOLD ponownie, aby wyjść z trybu zatrzymania a wyświetlacz za-
cznie pokazywać wynik bieżących pomiarów. 
 

12. Dźwignia otwierająca cęgi 
 
Nacisnąć przycisk, aby otworzyć cęgi urządzenia. Po zwolnieniu 
przycisku, cęgi zostaną zamknięte. 
 

13. Cęgi pomiarowe 
 
Mierzą zarówno prąd stały (DC) jak i zmienny (AC) płynący przez 
przewód.  Oznaczenie „+" na szczęce cęgów informuje o kierunku 
przepływu prądu stałego odczytywanego przez przyrząd, jako do-
datni kierunek prądu stałego płynącego przez badany przewód. 
Odczyt pokazywany na wyświetlaczu jest dodatni. 

6 Automatyczne wyłączanie zasilania (APO) 

Automatyczne wyłączanie zasilania: po około 30 minutach. Przed 
wyłączeniem generowana jest seria sygnałów dźwiękowych. 
Po automatycznym wyłączeniu zasilania, nacisnąć dowolny przy-
cisk, aby ponownie uruchomić miernik, a odczyt pomiaru zostanie 
pokazany na wyświetlaczu. 
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Blokowanie funkcji automatycznego wyłączania zasilania: Wci-
snąć i przytrzymać przycisk MAX/MIN podczas obracania przełącz-
nika funkcji z pozycji „Off" na jakąkolwiek pozycję, aby włączyć 
miernik. Funkcja automatycznego wyłączania zasilania zostaje wy-
łączona. Symbol "APO" zniknie z wyświetlacza LCD. 

7 Wykonywanie pomiarów 

 Przed wykonaniem jakichkolwiek pomiarów należy przeczytać 
informacje w punkcie "Bezpieczeństwo obsługi".  Zawsze przed 
przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić miernik i jego akce-
soria pod kątem uszkodzeń, zabrudzeń (nadmierne zabrudzenie, 
obecność smaru itd.) lub defektów. Sprawdzić przewody pomiaro-
we pod kątem pęknięć lub przetarcia izolacji i upewnić się, że wtyki 
przewodów bez trudu można włożyć do gniazd urządzenia. Jeżeli 
mają miejsce jakiekolwiek nieprawidłowości, nie rozpoczynać żad-
nych pomiarów. 

7.1 Pomiar napięcia 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję V~/V . 
 

  

OSTRZEŻENIE! 

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia 

miernika i / lub urządzeń, nie należy wykonywać żadnych po-

miarów napięcia powyżej 1000 V DC / 750 V AC. Są to napięcia 

maksymalne, do jakich zaprojektowany jest miernik. 
 

 
2. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda wejściowego 

„COM”. 
3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda wejściowe-

go „VΩ”. Napięcie jest zawsze mierzone w układzie równoległym do 
punktu pomiaru. 
4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do obwodu/urządzenia, które ma 
być zmierzone i wykonać pomiar napięcia. 
5. Po zakończeniu pomiaru odłączyć przewody pomiarowe miernika. 
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7.2 Pomiar prądów 
 

  

OSTRZEŻENIE! 

Przyrząd jest przeznaczony do pomiaru prądu w obwodach o 

maksymalnej różnicy potencjałów 1000 V DC / 750 V AC w sto-

sunku do potencjału ziemi. Pomiary prądu w obwodach, w któ-

rych występuje większa różnica potencjałów niż 

1000 V DC / 750 V AC stanowi potencjalne ryzyko porażenia 

prądem, zniszczenia miernika i/lub mierzonego urządzenia. 

Przed pomiarem należy upewnić się, że przewody pomiarowe 

są wyjęte z gniazd wejściowych miernika. 
 

Nie należy dokonywać pomiarów w obwodach, jeżeli maksy-

malny potencjał przewodu prądowego w stosunku do ziemi 

jest nieznany. Nie wolno przekraczać maksymalnych wartości 

mierzonego prądu, do jakich przeznaczony jest miernik. 
 

 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję A~/A . 
2. Nacisnąć przycisk otwierający cęgi miernika i objąć nimi poje-
dynczy przewód. Cęgi pomiarowe powinny być całkowicie zamknię-
te przed odczytem pomiaru. 
3. Najdokładniejszy pomiar uzyskuje się wtedy, gdy przewód znaj-
duje się w środku cęgów pomiarowych. 
4. Odczyt prądu zostanie wskazany na wyświetlaczu głównym. 
5. Jeżeli wybrany zakres pomiarowy jest zbyt duży, należy wybrać 
niższy, aż do uzyskania najlepszej możliwej rozdzielczości pomiaru. 

7.3 Pomiar rezystancji 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję "Ω". 
2. Wyłączyć zasilanie obwodu, w którym będzie przeprowadzany 
pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne na-
pięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 
3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩ" a 
czarny do gniazda „COM". 
4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do punktów pomiaru i odczytać 
wartość na wyświetlaczu. 
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7.4 Pomiar ciągłości 

1. Ustawić przełącznik funkcji na pozycję . Nacisnąć przycisk 

Ω/ / , aby wybrać sprawdzenie ciągłości. 
2. Wyłączyć zasilanie obwodu, w którym będzie przeprowadzany 
pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne na-
pięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 

3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda „VΩ” a 
czarny do gniazda „COM”. 
4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do dwóch punktów, pomiędzy 
którymi ma być sprawdzona ciągłość. Sygnał dźwiękowy jest przy 

wartościach rezystancji poniżej ok. 30 Ω. 

7.5 Testowanie diod 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję . Nacisnąć 

przycisk Ω/ /  dwa razy, aby wybrać test diod. 
2. Wyłączyć zasilanie obwodu, na którym będzie przeprowadzany 
pomiar. Jeżeli na mierzonym elemencie występuje zewnętrzne na-
pięcie, to prawidłowy odczyt będzie niemożliwy. 

3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda „VΩ" a 

czarny do gniazda „COM". 
4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do sprawdzanej diody. Spadek 
napięcia na diodzie w kierunku przewodzenia powinien wynosić ok. 
0,6 V (typowo dla diody krzemowej). 
5. Zamienić końcówki pomiarowe. Jeżeli dioda jest dobra, to wy-
świetlacz pokaże „OL". Jeżeli dioda jest zwarta, to wyświetlacz po-
każe „0,00" lub inną liczbę. 
6. Jeżeli dioda jest rozwarta, to „OL" będzie wskazywane dla obu 
kierunków. 
7. Wskazanie dźwiękowe: poniżej 0,03 V. 

7.6 Pomiar pojemności 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję " ".  

2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda „VΩ" a 

czarny do gniazda „COM". 
3. Rozładować kondensator przed wykonaniem pomiarów pojem-
ności. 
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4. Przyłożyć końcówki pomiarowe do mierzonej pojemności. Należy 
pamiętać o poprawnej polaryzacji przy mierzeniu kondensatorów 
spolaryzowanych. 
5. Odczytać wartość pojemności bezpośrednio z wyświetlacza. 
6. Miernik ma własną pojemność wewnętrzną na zakresach 6,6 nF 
i 660 nF, co jest normalnym statusem przyrządu. Przed przeprowa-
dzeniem pomiaru należy wcisnąć przycisk ZERO, aby wyzerować 
pojemność szczątkową. 
7. Jeżeli po przyłożeniu końcówek pomiarowych do mierzonej po-
jemności na wyświetlaczu pojawi się komunikat "dIS.C" oznacza to, 
że na mierzonej pojemności znajduje się napięcie, które należy roz-
ładować przed pomiarem. 

7.7 Pomiar temperatury 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję „Temp". 
2. Usunąć przewody pomiarowe i przesunąć przełącznik TEMP, 
aby zasłonić gniazda pomiarowe. 
3. Podłączyć sondę temperatury typu K bezpośrednio do miernika, 
aby zmierzyć temperaturę. 
4. Przeprowadzić pomiar temperatury końcówką pomiarową sondy 
temperatury i odczytać wynik pomiaru na wyświetlaczu. 

7.8 Pomiar częstotliwości 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję „Hz/%". 

2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda "VΩ" a 

czarny do gniazda „COM". 
3. Podłączyć końcówki pomiarowe do punktu pomiaru i odczytać 
częstotliwość na głównym wyświetlaczu. 

7.9 Pomiar wypełnienia impulsu (cyklu roboczego) 

1. Ustawić przełącznik funkcji/zakresu na pozycję „Hz/%". 

2. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy do gniazda „VΩ" a 

czarny do gniazda „COM". 
3. Odczyt wyniku pomiaru wypełnienia impulsu (w %) następuje na 
wyświetlaczu dodatkowym (małym). 
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8 Wymiana baterii 

  

OSTRZEŻENIE! 

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed wymianą 

baterii należy zakończyć wszystkie pomiary i wyjąć przewody 

pomiarowe z gniazd wejściowych miernika. Baterię należy 

wymienić na nową, dokładnie tego samego typu. 

 

 
 Miernik jest zasilany baterią typu 6LR61 (6F22, NEDA 1604 lub 

równoważną baterią 9 V). Kiedy miernik wyświetla , to konieczna 

jest wymiana baterii, aby utrzymać prawidłowe działanie. Zastosuj 
poniższą procedurę, by wymienić baterie: 
 
1. Odłączyć przewody pomiarowe od wszelkich źródeł napięcia, 
ustawić przełącznik obrotowy w pozycji „OFF” i wyjąć przewody 
pomiarowe z gniazd wejściowych. 
2. Pokrywa baterii jest przymocowana do podstawy urządzenia za 
pomocą śrub. Używając śrubokręta krzyżowego, wykręcić śruby z 
pokrywy baterii i zdjąć pokrywę. 
3. Wyjąć baterię i zastąpić ją nową identyczną baterią 9 V. 
4. Założyć z powrotem pokrywę baterii i dokręcić śruby. 

9 Czyszczenie i konserwacja 

 

UWAGA! 

Należy stosować jedynie metody konserwacji podane przez 

producenta w niniejszej instrukcji.  
 

 
 Obudowę miernika można czyścić miękką, wilgotną szmatką 
używając ogólnie dostępnych detergentów. Nie należy używać żad-
nych rozpuszczalników ani środków czyszczących, które mogłyby 
porysować obudowę (proszki, pasty itp.). 
 Układ elektroniczny miernika nie wymaga konserwacji. 
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10 Przechowywanie 

Konserwacja obejmuje okresowe czyszczenie urządzenia i wymia-
nę baterii. Obudowę urządzenia można czyścić suchą szmatką, 
aby usunąć olej, tłuszcz lub zabrudzenia. Nigdy nie używaj płyn-
nych rozpuszczalników lub detergentów. Naprawy lub usługi nie-
wymienione w niniejszej instrukcji powinny być wykonywane wy-
łącznie przez wykwalifikowany personel. 

11 Rozbiórka i utylizacja 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić se-
lektywnie, tj. nie umieszczać z odpadami innego rodzaju. 

Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktu zbiórki 
zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym. 

Przed przekazaniem sprzętu do punktu zbiórki nie należy sa-
modzielnie demontować żadnych części z tego sprzętu. 

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzu-
cania opakowań. 
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12 Dane techniczne 

12.1 Dane podstawowe 

Dokładność jest podawana jako: 
 

± ([% odczytu] + [liczba najmniej znaczących cyfr]) 
 
w temperaturze 18°C do 28°C, przy wilgotności względnej do 70%. 
 

Napięcie stałe 

Zakres 
wyświetlania 

Rozdzielczość Dokładność 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(0,5% + 2 cyfry) 
6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…1000 V 1 V 

• Impedancja wejściowa: ≥9 MΩ 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 V DC lub 750 V AC RMS. 

 

Napięcie zmienne (True RMS) 

Zakres 
wyświetlania 

Rozdzielczość Dokładność 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(1,5% + 8 cyfr) 
50…500 Hz 

6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…750 V 1 V 

• Impedancja wejściowa: >8,5 MΩ 

• Współczynnik szczytu: ≤3. 

• True RMS specyfikowane od 5% do 100% zakresu. 

• Zakres częstotliwości: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Dokładność pomiaru f: ± (0,1% odczytu + 5 cyfr). Odczyt na dodatkowym 
wyświetlaczu. 

• Minimalny zakres napięcia wejściowego: >500 cyfr. 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1000 V DC lub 750 V AC RMS. 
 



CMP-2000 – INSTRUKCJA OBSŁUGI 17 

Prąd zmienny (True RMS) 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

660 A 0,1 A 
0…660 A ±(2,0% + 10 cyfr) 50…60 Hz 

0…660 A ±(3,0% + 10 cyfr) 61…400 Hz 

1500 A 1 A 

660…1000 A ±(2,5% + 10 cyfr) 50…60 Hz 

660…1000 A ±(3,5% + 10 cyfr) 61…400 Hz 

1000…1500 A ±(5,0% + 10 cyfr) 50…400 Hz 

• Współczynnik szczytu: ≤3. 

• True RMS specyfikowane od 5% do 100% zakresu. 

• Zakres częstotliwości: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Dokładność pomiaru f: ±(0,1% odczytu + 5 cyfr). Odczyt na dodatkowym 
wyświetlaczu. 

• Minimalny zakres prądu wejściowego: >500 cyfr. 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 1500 A AC. 
 

Prąd stały 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

660 A 0,1 A 0…660 A  ±(2,0% + 5 cyfr) 

2000 A 1 A 
660…1000 A  ±(3,0% + 5 cyfr) 

1000…2000 A  ±(5,0% + 5 cyfr) 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 2000 A DC przez maksymalnie 
60 sekund. 

Rezystancja 

Zakres Rozdzielczość Dokładność Napięcie rozwarcia 

660 Ω 0,1 Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -3,2 V DC 

6,6 kΩ 1 Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1 V DC 

66 kΩ 10 Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1 V DC 

660 kΩ 100 Ω ±(1,0% + 5 cyfr) -1,1 V DC 

6,6 MΩ 1 kΩ ±(2,0% + 5 cyfr) -1,1 V DC 

66 MΩ 10 kΩ ±(3,5% + 5 cyfr) -1,1 V DC 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600 V DC lub AC RMS. 
 

Pomiary ciągłości 

Zakres Sygnał akustyczny Czas reakcji Napięcie rozwarcia 

660 Ω mniej niż 30 Ω ok. 100 ms -3,2 V DC 
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Testowanie diod 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 
Prąd 

pomiarowy 
Napięcie 
rozwarcia 

2 V 1 mV ±(1,5% + 5 cyfr) 0,8 mA 3,2 V typowy prąd 

stały DC 
 

Pojemność 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 

6,6 nF 1 pF ±(3,0% + 30 cyfr) 

66 nF 10 pF ±(3,0% + 10 cyfr) 

660 nF 100 pF ±(3,0% + 30 cyfr) 

6,6 μF 1 nF ±(3,0% + 10 cyfr) 

66 μF 10 nF ±(3,0% + 10 cyfr) 

660 μF 100 nF ±(3,0% + 10 cyfr) 

6,6 mF 1 μF ±(5,0% + 10 cyfr) 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600 V DC lub AC RMS. 
 

Temperatura 

Zakres Rozdzielczość Dokładność Typ czujnika 

0…400°C 1°C ±(1,0% + 2°C) 

Termopara typu 

K 

-20…0°C, 400…1000°C 1°C ±(2,0% + 3°C) 

32…750°F 1°F ±(1,0% + 4°F) 

-4…32°F, 750…1832°F 1°F ±(2,0% + 6°F) 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 60 V DC lub 30 V AC RMS. 

 

Częstotliwość 

Zakres Rozdzielczość Dokładność 
Poziom 

wyzwalania 

66 Hz 0,01 Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

660 Hz 0,1 Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

6,6 kHz 1 Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

66 kHz 10 Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

660 kHz 100 Hz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

1 MHz 1 kHz ±(0,1% + 5 cyfr) >3,2 V 

• Minimalny zakres sygnału wejściowego: >10 Hz. 

• Minimalna szerokość impulsu: >1 μs. 

• Granice wypełnienia impulsu: >30% oraz <70%. 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600 V DC lub AC RMS. 
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Wypełnienie impulsu (Cykl roboczy) 

Zakres Rozdzielczość Szerokość impulsu 
Dokładność 

(5 V logiczne) 

5…95% 0,1% >10 μs ±(2,0% + 10 cyfr) 

• Zakres częstotliwości: 5% do 95% (40 Hz do 20 kHz). 

• Zabezpieczenie przed przeciążeniem: 600 V DC lub AC RMS. 
 
 

12.2 Dane eksploatacyjne 

 

a) wyświetlacz .................. wskazanie 6600, analogowa linijka składająca się z 66 segmentów 
b) polaryzacja ................................................ automatyczna, (-) wskazanie polaryzacji ujemnej 
c) wskazanie wartości poza zakresem pomiarowym................................................ OL lub -OL 

d) wskaźnik niskiego poziomu baterii ......................................................................................  

 ............................................................................... pojawia się, gdy napięcie baterii spadnie  
 ............................................................... poniżej poziomu zapewniającego dokładny pomiar 

e) odświeżanie wskazań pomiaru .............................................................. 2,8x/sek. nominalnie  
 ...................................................................................................... 28x/sek. linijka analogowa 

f) środowisko pracy ......................................... 0°C do 50°C przy wilgotności względnej <70% 

g) środowisko przechowywania .................... -20°C do 60°C przy wilgotności względnej <80% 
h) współczynnik temperaturowy ................. 0,1 x (podana dokładność) / °C (<18°C lub >28°C) 
i) automatyczne wyłączanie zasilania .................... 30 minut po ostatniej zmianie przełącznika  

 ................................................................................................. obrotowego lub zmianie trybu 
j) maksymalna wysokość pracy ........................................................................... 2000 m n.p.m 
k) zasilanie ................................................................................ standardowa 9-woltowa bateria 
l) żywotność baterii .................................... przeciętnie 75 godzin z baterią węglowo-cynkową 
m) możliwość otwarcia szczęk ......................................................................... 57 mm - przewód  

 ................................................................................................... 70 x 18 mm - szynoprzewód 
n) rozmiar: (wys. x szer. x głęb.) .................................................................. 281 x 108 x 53 mm 

o) masa ................................................................................................. ok. 570 gram (z baterią) 
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13 Producent 

Producentem przyrządu prowadzącym serwis gwarancyjny i pogwa-
rancyjny jest: 

 

SONEL S.A. 
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

tel. +48 74 884 10 53 (Biuro Obsługi Klienta) 
e-mail: bok@sonel.pl 
internet: www.sonel.pl 

 

 

Uwaga: 

Do prowadzenia napraw serwisowych upoważniony jest jedy-

nie producent. 
 

 

Wyrób wyprodukowany na Tajwanie na zlecenie SONEL S.A. 
  

 

 

mailto:bok@sonel.pl
http://www.sonel.pl/
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1 Introduction 

 
 This manual contains information and warnings which must be 
followed to ensure safe operation and retain the meter in safe con-
dition. 
 

  

WARNING! 

Read "Safety information" before using the meter. 

 

 
 This clamp meter is a handheld 6600-count instrument that is 
designed for use in the laboratory, field servicing, at home, and any 
circumstance where high current measurement is required. The 
clamp meter is built with a design of finger guard which ensures 
users operating the instrument under a safety situation; a rugged 
case that is shock resistant and fire- retardant; and electronic over-
load protection for all functions and ranges. In addition, a carrying 
case (optional accessory) is available for easy portability of the me-
ter and avoiding damage. 

2 Unpacking and inspection 

 Upon removing your new Digital Clamp Meter (DCM) from its 
packing, you should have the following items: 
1. Digital clamp meter. 
2. Test lead set (one black, one red). 
3. 9-Volt battery (installed in meter). 
4. Type-K thermocouple.  
5. Instruction manual. 
6. Carrying case. 
If any of the above items are missing or are received in a damaged 
condition, please contact the distributor from whom you purchased 
the unit. 



CMP-2000 – USER MANUAL 24 

3 Safety precautions 

 The following safety precautions must be observed to ensure 
maximum personal safety during the operation, service and repair 
of this meter: 
1. Read these operating instructions thoroughly and completely 

before operating your meter. Pay particular attention to 
WARNINGS which will inform you of potentially dangerous pro-
cedures. The instructions in these warnings must be followed. 

2. Always inspect your meter, test leads and accessories for any 
sign of damage or abnormality before every use. If any abnor-
mal conditions exist (broken test leads, cracked cases, display 
not reading, etc.), do not attempt to take any measurements. 

3. Do not expose the instrument to direct sun light, extreme tem-
perature or moisture. 

4. Never ground yourself when taking electrical measurements. 
Do not touch exposed metal pipes, outlets, fixtures, etc., which 
might be at ground potential. Keep your body isolated from 
ground by using dry clothing, rubber shoes, rubber mats, or any 
approved insulating material. 

5. To avoid electric shock use CAUTION when working with volt-
ages above 40 V DC or 20 V AC. Such voltages pose a shock 
hazard. 

6. Never exceed the maximum allowable input value of any func-
tion when taking a measurement. Refer to the specifications for 
maximum inputs. 

7. Never touch exposed wiring, connections or any live circuit 
when attempting to take measurements. 

8. Do not attempt to operate this instrument in an explosive at-
mosphere (i.e. in the presence of flammable gases or fumes, 
vapor or dust). 

9. When testing for the presence of voltage, make sure the volt-
age function is operating properly by reading a known voltage 
in that function before assuming that a zero reading indicates a 
no-voltage condition. Always test your meter before and after 
taking measurements on a known live circuit. 

10. Calibration and repair of any instrument should only be per-
formed by qualified and trained service technicians. 

11. Remember: Think Safety, Act Safely. 
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4 Safety information 

Cleaning 
Wipe the case with a damp cloth and mild detergent. Do not 

use corrosives or solvents. Dirt or moisture in the terminals can af-
fect readings. 

 

Safety 
Conforms to IEC 61010-1 (EN 61010-1), IEC 61010-2-032 
(EN 61010-2-032), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, Class II, Pollu-
tion degree 2 Indoor use. Degree of housing protection acc. to 
EN 60529: IP20. 
 

EMC 
Conforms to EN 61326-1 
 

The symbols used on this instrument are: 

 
 
 

Equipment protected throughout by Doub-

le insulation (Class II) 

 
Dangerous voltage 

Caution, refer to accompanying documents 

Alternating current 

Direct current 

Ground 



CMP-2000 – USER MANUAL 26 

5 Instrument layout 
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1. VΩHz%  Voltage, Ohms, Frequency, % Duty cycle, Ca-

pacitance, Diode Input Terminal 
 
This is the positive input terminal for Voltage, Ohms, Frequency, 
Duty cycle, Capacitance, Diode measurements. Connection is 
made to it using the red test lead. 
 

2. COM Common Terminal 
 
This is the negative (ground) input terminal for all measurement 
modes except current. Connection is made to it using the black test 
lead. 
 

3. Temperature Input Jacks 
 
Remove test leads and slide TEMP switch to the right to close lead 
jacks. 
 

4. Display 
 
The display indicates the measured value of a signal, function 
mode, and statement. 
 

5. Ω / /  Button 

 

Shift: Ω   ranges. 
 

6. ZERO  Button 
 
On the DC current ranges, the ZERO button works as the zero 
mode. Press ZERO button for more than 2 seconds to exit. On oth-
er functions, the ZERO button works as the relative mode. Press 
REL button again to exit the mode. 
In the Relative mode, the value shown on the LCD is always the dif-
ference between the stored reference value and the present read-
ing. For example, if the reference value is 24.00 V and the present 
reading is 12.50 V, the display will indicate -11.50 V. If the new 
reading is the same as the reference value, the display will be zero. 
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7. Function/Range selector rotary switch 
 
This rotary switch selects the function, and selects the desired 
range. 
 

8. INRUSH Button 
 
The INRUSH function captures the starting current precisely in the 
beginning of 100-millisecond period when current is just started. 
The INRUSH function is used in the A AC range. 
 
1. Press the INRUSH button to toggle in the INRUSH mode, and 
the "----" and "INRUSH" will be displayed. 
2. Press the trigger to open transformer jaws and clamp onto single 
conductor only, and turn on the meter. 
3. Read the INRUSH current directly from the display. 
4. Depress the INRUSH button for more than 2 second to exit the 
INRUSH mode. 
5. Minimum input range: >100 dgts. 
6. The readings of INRUSH measurements will show on the sub-
display. 
7. Sampling frequency is 6x/100 ms (60 Hz). 
 

9. MAX/MIN Button 
 
The "MAX" displays the maximum value of measurements. The 
"MIN" displays the minimum value of measurements. Press 
MAX/MIN button for more than 2 seconds to exit. The recorded val-
ue of MAX/MIN function will show on the sub-display, and the value 
being measured will show on the main-display. 
 
 

10.  Backlight Button 

 

Press the  button to activate the backlight for approximately 60 
second. 
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11. HOLD Button 
 
Press HOLD button to toggle in and out of the Data Hold mode. In 
the data hold mode, the "HOLD" statement is displayed and the last 
reading is held on the display. Press HOLD button again to release 
the hold and current readings are once again displayed. 
 

12. Trigger 
 
Press the lever to open the transformer. When the lever is re-
leased, the jaws will close again. 
 

13. Transformer jaws 
 
Pick up the AC or DC current flowing through the conductor. The 
"+" marking on the jaw indicates direction of DC current existing on 
the conductor being tested which follows forward and vertically with 
jaws, and reading shown on display is positive. 

6 Auto Power off (APO) 

Auto Power off: approx. 30 minutes. The meter will generate 
sounds before power off. 
After auto power off, press any button to restart the meter, and the 
reading of measurement will be maintained in the display. 

Cancellation Of Auto Power Off Feature: Press and hold the 
(MAX/MIN) button while rotating function switch from off to any po-
sition to turn the meter on. The auto power off feature is disabled. 
"APO" statement is missing from the LCD. 

7 How to make measurements 

 Before making any measurements read safety precautions. Al-
ways examine the instrument and accessories used with the in-
strument for damage, contamination (excessive dirt, grease, etc.) 
and defects. Examine the test leads for cracked or frayed insulation 
and make sure the lead plugs fit snugly into the instrument termi-
nals. If any abnormal conditions exist, do not attempt to make any 
measurements. 
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7.1 Voltage measurements 

1. Set the Function/Range switch to the V~/V  position. 
 
  

WARNING! 

To avoid possible electric shock, instrument damage and / or 

equipment damage, do not attempt to take any voltage meas-

urements if the voltage is above 1000 V DC / 750 V AC. 

1000 V DC and 750 V AC are the maximum voltages that this 

instrument is designed to measure. 
 

 

2. Plug the black test lead into the “COM” input jack on the meter. 

3. Plug the red test lead into the “VΩ” input jack on the meter. Volt-
age is always measured in parallel across a test point. 
4. Connect the test leads to the circuit /device to be measured and 
make the voltage measurement. 
5. After completing the measurement disconnect the meter test 
leads. 

7.2 Current measurements 
 

  

WARNING! 

These Snap-Arounds are designed to take current measure-

ments on circuits with a maximum voltage difference of 

1000 V DC / 750 V AC between any conductor and ground po-

tential. Using the Snap-Around for current measurements on 

circuits above 1000 V DC / 750 V AC may cause electric shock, 

instrument damage and/or damage to the equipment under 

test. Before measuring current make certain that the test leads 

are removed from the instrument. 
 

Do not take current readings on circuits where the maximum 

current potential is not known. Do not exceed the maximum 

current that this instrument is designed to measure. 
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1. Set the Function/Range switch to the A~/A  position. 
2. Press the trigger to open the transformer jaws and clamp them 
around a conductor. Jaws should be completely closed before tak-
ing a reading. 
3. The most accurate reading will be obtained by keeping the con-
ductor across center of the transformer jaws. 
4. The reading will be indicated on the main display. 
5. Reduce the range setting if set too high until a satisfactory best 
resolution reading is obtained. 

7.3 Resistance measurements 

1. Set the Function/Range switch to the "Ω" position. 
2. Turn off power to the circuit under test. External Voltage across 
the components causes invalid reading 

3. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the „COM" jack. 
4. Connect the test leads to the points of measurements and read 
the value from the display. 

7.4 Continuity measurements 

1. Set the Function/Range switch to the  position. Use the  

Ω/ / , to select the continuity test. 
2. Turn off power to the circuit under test. External Voltage across 
the components causes invalid reading. 

3. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the „COM" jack. 
4. Connect the test leads to the two points at which continuity is to 
be tested. The buzzer will sound if the resistance is less than ap-
proximately 30 Ω. 

7.5 Diode tests 

1. Set the Function/Range switch to the  position. Use the 

Ω/ /  button twice to select the diode test. 
2. Turn off power to the circuit under test. External voltage across 
the components causes invalid readings. 

3. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the „COM" jack. 
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4. Touch probes to the diode. A forward-voltage drop is about 0.6 V 
(typical for a silicon diode). 
5. Reverse probes. If the diode is good, "OL" is displayed. If the di-
ode is shorted, "0.00" or another number is displayed. 
6. If the diode is open, "OL" is displayed in both directions. 
7. Audible Indication: Less than 0.03 V. 

7.6 Capacitance measurements 

1. Set the Function/Range switch to the " " position.  

2. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the "COM" jack. 
3. Discharge the capacitor before taking capacitance measure-
ments. 
4. Touch the probes to the capacitor. Observe polarity when meas-
uring polarized capacitors. 
5. Read the capacitance directly from the display. 
6. The meter has a residual capacitance in the 6.6 nF and 660 nF 
ranges, which is a normal status. Before taking measurements, 
press the ZERO button to zero the residual capacitance. 
7. When the capacitor to be tested is connected, if "dIS.C" symbol 
indicates on LCD, it means there is voltage existing in the tested 
capacitor and to be discharged before testing. 

7.7 Temperature measurement 

1. Set the Function/Range switch to the "Temp" position. 
2. Remove leads and slide TEMP switch to the right to close lead 
jacks. 
3. Plug K-type thermocouple directly into the meter to measure 
temperature. 
4. Take temperature measurement using the thermocouple probe 
and read the temperature from the display. 

7.8 Frequency measurement 

1. Set the Function/Range switch to the „Hz/%" position. 

2. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the "COM" jack. 
3. Connect the test leads to the point of measurement and read the 
frequency from the main display. 
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7.9 % duty cycle measurement 

1. Set the Function/Range switch to the „Hz/%" position. 

2. Connect the red test lead to the "VΩ" jack and the black test lead 

to the "COM" jack. 
3. The readings of % duty cycle measurements will show on the 
sub-display. 

8 Replacing the battery 

  

WARNING! 

To avoid electrical shock, disconnect the test leads and any 

input signals before replacing the battery. Replace only with 

same type of battery. 

 

 
This meter is powered by a 6LR61 (or 6F22, NEDA type 1604 

or equivalent 9-volt battery). When the meter displays the , the 

battery must be replaced to maintain proper operation. Use the fol-
lowing procedure to replacing the battery: 
 
1. Disconnect test leads from any live source, turn the rotary switch 
to OFF, and remove the test leads from the input terminals. 
2. The battery cover is secured to the bottom case by a screws. Us-
ing a Phillips-head screwdriver, remove the screws from the battery 
cover and remove the battery cover. 
3. Remove battery and replace with a new equivalent 9-volt battery. 
4. Replace the battery cover and reinstall the screws. 

9 Cleaning and maintenance 
 

ATTENTION! 

Use only the maintenance methods specified by the manu-

facturer in this manual.  
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 The casing of the meter may be cleaned with a soft, damp cloth 
using all-purpose detergents. Do not use any solvents or cleaning 
agents which might scratch the casing (powders, pastes, etc.).  
 Clean the probe with water and dry it. Before the probe is 
stored for a prolonged period of time it is recommended to grease it 
with any machine lubricant. 
 The reels and test leads should be cleaned with water and de-
tergents, and then dried. 
 

 The electronic system of the meter does not require mainte-
nance. 

10 Storage 

In the case of storage of the device, the following recommendations 
must be observed: 

 Disconnect all the test leads from the meter. 

 Clean the meter and all its accessories thoroughly. 

 Wind the long test leads onto the reels. 

 In the case the meter is to be stored for a prolonged period of 
time, the batteries must be removed from the device. 

 In order to prevent a total discharge of the rechargeable batter-
ies in the case of a prolonged storage, charge them from time 
to time. 

11 Dismantling and utilisation 

 
 Worn-out electric and electronic equipment should be gathered 
selectively, i.e. it must not be placed with waste of another kind. 

Worn-out electronic equipment should be sent to a collection 
point in accordance with the law of waste electrical and electronic 
equipment. 

Before the equipment is sent to a collection point, do not dis-
mantle any elements. 

Observe the local regulations concerning disposal of packages 
and used batteries/rechargeable batteries. 



CMP-2000 – USER MANUAL 35 

12 Technical data 

 

12.1 Basic data 

Accuracy is given as 
 

±([% of reading]+[number of least significant digits]) 
 

at 18°C to 28°C, with relative humidity up to 70%. 
 

DC Voltage 
Range Resolution Accuracy 

0.000…6.599 V 0.001 V 

±(0.5% rdg + 2d) 
6.60…65.99 V 0.01 V 

66.0…659.9 V 0.1 V 

660…1000 V 1 V 

• Input impedance: ≥9 MΩ 

• Overload protection: 1000 V DC or 750 V AC RMS. 

 

AC Voltage (True RMS) 
Range Resolution Accuracy 

0.000…6.599 V 0.001 V 

±(1.5% rdg + 8d)  
50…500 Hz 

6.60…65.99 V 0.01 V 

66.0…659.9 V 0.1 V 

660…750 V 1 V 

• Input impedance: ≥8.5 MΩ 

• Crest Factor: ≤3. 

• AC coupled true RMS specified from 5% to 100% of range. 

• Frequency ranges: 50 Hz ~ 1 kHz. Accuracy of f: ±(0.1% rdg + 5 dgts). The 
readings of frequency measurements will show on the sub-display. 

• Minimum Input voltage Range: >500 dgts. 

• Overload protection: 1000 V DC or 750 V AC RMS. 
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AC current (True RMS) 
Range Resolution Accuracy 

660 A 0.1 A 
0…660 A ±(2.0% rdg + 10d) 50…60 Hz 

0…660 A ±(3.0% rdg + 10d) 61…400 Hz 

1500 A 1 A 

660…1000 A ±(2.5% rdg + 10d) 50…60 Hz 

660…1000 A ±(3.5% rdg + 10d) 61…400 Hz 

1000…1500 A ±(5.0% rdg + 10d) 50…400 Hz 

• Crest Factor: ≤3. 

• AC coupled true RMS specified from 5% to 100% of range. 

• Frequency ranges: 50 Hz ~ 1 kHz. Accuracy: ±(0.1% rdg + 5 dgts). The 
readings of frequency measurements will show on the sub-display. 

• Minimum Input current Range: >500 dgts. 

• Overload protection: 1500 A AC. 

 

DC current 
Range Resolution Accuracy 

660 A 0.1 A 0…660 A  ±(2.0% rdg + 5d) 

2000 A 1 A 
660…1000 A  ±(3.0% rdg + 5d) 

1000…2000 A  ±(5.0% rdg + 5d) 

• Overload protection: 2000 A DC for 60 seconds maximum. 

Resistance 

Range Resolution Accuracy Open Circuit Voltage 

660 Ω 0.1 Ω ±(1.0% rdg + 5d) -3.2 V DC 

6.6 kΩ 1 Ω ±(1.0% rdg + 5d) -1.1 V DC 

66 kΩ 10 Ω ±(1.0% rdg + 5d) -1.1 V DC 

660 kΩ 100 Ω ±(1.0% rdg + 5d) -1.1 V DC 

6.6 MΩ 1 kΩ ±(2.0% rdg + 5d) -1.1 V DC 

66 MΩ 10 kΩ ±(3.5% rdg + 5d) -1.1 V DC 

• Overload protection: 600 V DC or AC RMS. 
 

Continuity test 

Range Audible Threshold Response Time Open Circuit Voltage 

660 Ω Less than 30 Ω Approx. 100 ms -3.2 V DC 
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Diode test 

Range Resolution Accuracy 
Test 

Current 
Open Circuit 

Voltage 

2 V 1 mV ±(1.5% rdg + 5d) 0.8 mA 3.2 V DC typical 

 

Capacitance 

Range Resolution Accuracy 

6.6 nF 1 pF ±(3.0% rdg + 30d) 

66 nF 10 pF ±(3.0% rdg + 10d) 

660 nF 100 pF ±(3.0% rdg + 30d) 

6.6 μF 1 nF ±(3.0% rdg + 10d) 

66 μF 10 nF ±(3.0% rdg + 10d) 

660 μF 100 nF ±(3.0% rdg + 10d) 

6.6 mF 1 μF ±(5.0% rdg + 10d) 

• Overload Protection: 600 V DC or AC RMS. 
 

Temperature 

Range Resolution Accuracy Sensor type 

0…400°C 1°C ±(1.0% rdg + 2°C) 

K-type 

thermo-couple 

-20…0°C. 400…1000°C 1°C ±(2.0% rdg + 3°C) 

32…750°F 1°F ±(1.0% rdg + 4°F) 

-4…32°F. 750…1832°F 1°F ±(2.0% rdg + 6°F) 

• Overload protection: 60 V DC or 30 V AC RMS. 

 

Frequency 
Range Resolution Accuracy Trigger Level 

66 Hz 0.01 Hz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

660 Hz 0.1 Hz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

6.6 kHz 1 Hz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

66 kHz 10 Hz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

660 kHz 100 Hz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

1 MHz 1 kHz ±(0.1% rdg + 5d) >3.2 V 

• Minimum Input Range: >10 Hz. 

• Minimum pulse width: >1 μs. 

• Duty cycle limits: >30% and <70%. 

• Overload protection: 600 V DC or AC RMS. 
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% Duty Cycle 
Range Resolution Pulse width Accuracy ( 5 V logic) 

5…95% 0.1% >10 μs ±(2.0% rdg + 10d) 

• Frequency range: 5% to 95% (40 Hz to 20 kHz). 

• The readings of % duty cycle measurements will show on the sub- display. 

• Overload protection: 600 V DC or AC RMS. 
 

12.2 Operating data 

a) Display  ............................................................ 6600 counts, 66 segments analog bar-graph 

b) Polarity  .................................................................. automatic, (-) negative polarity indication 
c) Overrange Indication  .............................................................................................. OL or -OL 

d) Low Battery Indication  ............................................................................... the  is displayed  

 ............................................. when the battery voltage drops below accurate operating level 
e) Measurement Rate  ........................................ 2.8x/sec, nominal. 28x/sec, analog bar-graph 
f) Operating Environment  ................................................................. 0°C to 50°C at <70% R.H 
g) Storage Environment  .................................................................-20°C to 60°C at <80% R.H 
h) Temperature Coefficient  .......................... 0.1 x (specified accuracy) / °C (<18°C or >28°C) 
i) Auto Power Off  ........................................... 30 minutes after rotary switch or mode changes 

j) Altitude  ....................................................................................................................... 2000 m 
k) Power  ................................................................................................ Standard 9-volt battery 
l) Battery Life  ............................................................ 75 hours typical with carbon-zinc battery 
m) Jaw Opening Capability  ............................................................................. 57 mm conductor  

 ................................................................................................................ 70 x 18 mm bus bar 
n) Size (H x W x D)  ..................................................................................... 281 x 108 x 53 mm 
o) Weight Approx.  ....................................................................... 570 grams (including battery) 
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13 Manufacturer 

The manufacturer of the device and provider of guarantee and 
post-guarantee service: 

 

SONEL S.A. 
Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Poland 
tel. +48 74 884 10 53 (Customer Service) 

e-mail: customerservice@sonel.com 
web page: www.sonel.com 

 
 

 

Note: 

Service repairs must be performed only by the manufacturer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:customerservice@sonel.com
http://www.sonel.com/
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1 Introducción 

 
 Este manual contiene información y advertencias que hay que 
seguir para garantizar la seguridad tanto del usuario y como el 
dispositivo en sí. 
 

  

¡ADVERTENCIA! 

Antes de utilizar el dispositivo, lea la sección "Información 

sobre seguridad". 

 

 
 Este medidor de pinza es un instrumento de medición portátil 
hasta 6600, diseñado para su uso en el laboratorio, las mediciones 
en el campo, en casa y siempre donde sea necesario medir los 
altos valores de la corriente. El dispositivo proporciona una 
medición segura gracias a la protección de las manos del usuario. 
Además, la carcasa reforzada protege de los impactos mecánicos 
y es resistente al fuego. El medidor también tiene una protección 
electrónica contra la sobrecarga de todas las funciones y los 
rangos de medición. También se puede pedir un estuche 
(equipamiento opcional) que facilita el transporte del medidor y lo 
protege de daños. 

2 Desembalaje y comprobación del dispositivo 

 Después de desembalar el medidor de pinza nuevo, el juego 
debe contener los siguientes elementos: 
1. Medidor de pinza digital.  
2. Cables de medición (un negro y un rojo). 
3. Batería de 9 V (en el medidor). 
4. Sonda de temperatura tipo K.  
5. Manual de instrucciones. 
6. Funda. 
Si falta alguno de los elementos mencionados más arriba o alguno 
de ellos está dañado, póngase en contacto con el distribuidor del 
que compró el dispositivo. 
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3 Seguridad de servicio 

 Hay que seguir las siguientes precauciones para garantizar la 
máxima seguridad durante el funcionamiento, mantenimiento y 
reparación del medidor: 
1. Por favor, lea atentamente y hasta el final estas instrucciones 

antes de poner en funcionamiento el medidor. Preste especial 
atención a las ADVERTENCIAS, que indican una actividad 
potencialmente peligrosa. Las instrucciones contenidas en las 
advertencias se deben seguir. 

2. Antes de cada uso, revise el medidor, los cables de medición y 
accesorios para detectar cualquier avería o irregularidad. En 
caso de cualquier irregularidad (p.ej. cables de medición rotos, 
carcasa agrietada, falta de lectura en la pantalla, etc.) no se 
puede realizar ninguna medición. 

3. No exponga el dispositivo directamente a la luz solar, a 
temperaturas extremas ni humedad. 

4. Nunca debe dejarlo en contacto con la tierra durante las 
mediciones eléctricas. No toque los tubos metálicos expuestos, 
enchufes, elementos de carcasa, etc., que pueden ser 
conectados a tierra. Usted debe tener un buen aislamiento de 
tierra gracias a la ropa seca de trabajo, zapatos con suela de 
goma, esteras aislantes, etc. 

5. Para evitar una descarga eléctrica hay que tener mucho 
CUIDADO cuando se trabaja con tensiones superiores a 
40 V DC o 20 V AC. Estas tensiones representan un peligro de 
choque eléctrico. 

6. Nunca exceda el valor de la entrada máxima permitida para 
cualquier función durante la medición. Los rangos máximos 
están en las especificaciones técnicas del dispositivo. 

7. Nunca toque los cables expuestos, las conexiones ni cualquier 
circuito bajo tensión al intentar llevar a cabo las mediciones. 

8. No utilice el dispositivo en la atmósfera explosiva (p.ej. en la 
presencia de gases inflamables, vapores o polvo). 

9. Al comprobar la presencia de voltaje, asegúrese de que la 
función de voltaje funciona correctamente mediante la lectura 
de voltaje anterior teniendo en cuanta que la lectura cero indica 
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falta de voltaje. Siempre revise el medidor antes y después de 
la medición en el circuito del voltaje conocido. 

10. La calibración y reparación del dispositivo sólo deben ser 
realizadas por técnicos cualificados y formados. 

11. Tenga en cuenta: Piense seguro, actúe seguro. 
 

4 Seguridad 

Limpieza 
Limpie la carcasa con un paño húmedo y un detergente suave. 

No utilice productos agresivos ni disolventes. La suciedad o la 
humedad en los enchufes del dispositivo pueden afectar las 
lecturas. 

 

Seguridad 
Cumple con los requisitos de la norma IEC 61010-1 (EN 61010-1), 
IEC 61010-2-032 (EN 61010-2-032), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 
Clase II, Grado de contaminación 2, para uso en interiores. Grado 
de protección de la carcasa según EN 60529: IP20. 
 

Compatibilidad electromagnética 
Cumple con los requisitos de la norma EN 61326-1. 
 

Símbolos utilizados en el dispositivo: 

 

Este dispositivo está protegido por doble 
aislamiento (clase II) 

 
Tensión peligrosa. 

Atención: verifique los documentos 
adjuntos 

Corriente alterna 

Corriente 
continua 
Toma de tierra 
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5 Aspecto del dispositivo 
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1. VΩHz%  Enchufe de entrada (tensión, resistencia, 

frecuencia, ciclo de trabajo, capacidad, prueba de diodo) 
 

Esta es la entrada positiva para medir voltaje, resistencia, 
frecuencia, ciclo de trabajo, capacidad y prueba de diodo. A este 
enchufe se conecta el cable rojo de medición. 
 

2. Enchufe de entrada COM 
 

Es la entrada negativa (masa) común para todas las funciones de 
medición, excepto las mediciones de corriente. A este enchufe se 
conecta el cable negro de medición. 
 

3. Enchufes de entrada para medir la temperatura 
 

Retire los cables de prueba y mueva el interruptor TEMP para 
cubrir los enchufes de medición y descubrir los enchufes de la 
sonda de temperatura. 
 

4. Pantalla 
 

La pantalla muestra el valor medido de la señal, el modo de 
operación, y los otros símbolos y mensajes. 
 

5. Botón Ω/ /  
 

Cambio del modo de medición: Ω . 

 

6. Botón ZERO  
 

Para las corrientes continuas, este botón se utiliza para restablecer 
la pantalla del medidor. Pulse el botón ZERO durante más de 2 
segundos para salir de este modo. En las otras funciones este 
botón se utiliza para medir en el modo relativo. Pulse el botón 
ZERO para salir del modo relativo. 
En el modo relativo, el valor en la pantalla LCD es siempre la 
diferencia entre el valor de referencia almacenado en la memoria y 
la lectura actual. Por ejemplo, si el valor de referencia es 24,00 V y 
la lectura actual es de 12,50 V, la pantalla muestra 11,50 V. Si la 
lectura nueva es la misma que el valor de referencia, la pantalla 
muestra cero. 
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7. Selector giratorio de elección de la función de 

medición/rango 
 

El interruptor giratorio se utiliza para seleccionar la función de 
medición y el rango de medición de la corriente. 
 

8. Botón INRUSH 
 

La función INRUSH permite tener el valor preciso de la corriente de 
arranque en el período inicial de 100 milisegundos después de 
encender el aparato. La función INRUSH se usa para los rangos de 
corriente alterna CA. 
 
1. Pulsar el botón INRUSH para entrar en el modo de medición, en 
la pantalla aparece la inscripción "----" e "INRUSH". 
2. Pulsar el botón para abrir la pinza y abarcar con ella solamente 
un cable y a continuación encender la alimentación del dispositivo.  
3. Leer el valor inicial de la corriente de arranque directamente 
desde la pantalla.  
4. Mantener pulsado el botón INRUSH durante más de 2 segundos 
para salir de este modo de medición.  
5. El rango mínimo de señal de entrada: >100 dígitos. 
6. Lectura del resultado de la medición de la corriente de arranque 
en la pantalla secundaria (pequeña).  La pantalla principal muestra 
la corriente consumida por el aparato. 
7. La frecuencia de muestreo es 6x/100 ms (60 Hz). 
 

9. Botón MAX/MIN 
 

El símbolo "MAX" significa el valor máximo de la medición y el 
símbolo "MIN" el valor mínimo de la medición.  Pulsar el botón 
MAX/MIN durante más de 2 segundos para volver al modo normal. 
El valor de la función MAX/MIN guardado aparece en la pantalla 
secundaria y el valor medido se muestra en la pantalla principal. 
 

10. Botón de iluminación  

 

Pulsar el botón  para encender la iluminación de fondo durante 
unos 60 segundos.  
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11. Botón HOLD 
 
Pulsar el botón HOLD para retener el resultado de la medición 
(Data Hold). En el modo de la retención del resultado de la 
medición, la pantalla digital muestra el valor actual y al mismo 
tiempo el mensaje "HOLD".  Pulsar de nuevo el botón HOLD para 
salir del modo de retención del resultado, entonces en la pantalla 
aparece el resultado de las mediciones actuales. 
 

12. Palanca de apertura de pinzas 
 
Pulsar el botón para abrir la pinza. Cuando se suelta el botón, la 
pinza se cierra. 
 

13. Pinza de medición 
 
Mide tanto la corriente continua (DC) así como la corriente alterna 
(AC) que fluye por el cable.  El signo "+" en la mordaza de la pinza 
indica la dirección del flujo de corriente continua leído por el 
instrumento, como el sentido positivo de la corriente que fluye a 
través del cable de prueba. La lectura que aparece en la pantalla 
es positiva. 

6 Apagado automático de alimentación (APO) 

Apagado automático de alimentación: después de unos 30 
minutos. Antes de apagar se genera una serie de sonidos. 
Después del apagado automático, pulse cualquier botón para 
reiniciar el medidor, entonces se puede leer el resultado de 
medición en la pantalla. 

Bloqueo de la función de apagado automático de 

alimentación: Pulse y mantenga pulsado el botón MAX/MIN 
mientras pone el interruptor "Off" en cualquier posición para 
encender el medidor.  La función de apagado automático de 
alimentación se desactiva. El símbolo "APO" desaparece de la 
pantalla LCD. 
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7 Realización de mediciones 

 Antes de tomar cualquier medición, lea la información del 
apartado "Seguridad del servicio".  Siempre antes de medir, 
compruebe si el medidor y sus accesorios no están dañados, 
sucios (exceso de suciedad, presencia de grasa, etc.) o defectos. 
Compruebe los cables de medición en cuanto a las fisuras, el 
aislamiento deshilachado y asegúrese de que las clavijas se 
pueden insertar fácilmente en los enchufes del dispositivo. Si hay 
alguna irregularidad, no empiece ninguna medición. 

7.1 Medición de voltaje 

1. Ajustar el conmutador de función/ rango en la de posición 

V~/V . 
 

  

¡ADVERTENCIA! 

Para evitar la descarga eléctrica, el daño del medidor y/o 

dispositivos, no realice ninguna medición de voltajes mayores 

a 1000 V DC / 750 V AC. Estos son los voltajes máximos para 

los que está diseñado este medidor. 

 

 
2. Conectar el cable negro de medición al enchufe de entrada 

"COM”. 

3. Conectar el cable rojo de medición al enchufe de entrada "VΩ”. 
El voltaje se mide siempre en el sistema paralelo al punto de 
medición. 
4. Poner los terminales de medición al circuito/dispositivo, que 
debe ser medido y medir el voltaje. 
5. Desconectar los cables del medidor después de la medición . 

7.2 Medición de corrientes 

1. Ajustar el conmutador de función/rango en la de posición A~/A . 
2. Pulsar el botón para abrir la pinza y abrazar solo un cable. La 
pinza de medición debe estar completamente cerrada antes de leer 
la medición. 
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3. La medición más precisa se obtiene cuando el cable está en el 
centro de la pinza. 
4. La lectura se muestra en la pantalla principal. 
5. Si el rango seleccionado es demasiado grande, hay que 
seleccionar el otro menor para recibir la mejor resolución posible 
de la medición. 
 

  

¡ADVERTENCIA! 

El instrumento está diseñado para medir la corriente en el 

circuito con la máxima diferencia de potencial 

1000 V DC / 750 V AC respecto al potencial de la tierra. Las 

mediciones de la corriente en los circuitos donde existe mayor 

diferencia de potencial de 1000 V DC / 750 V AC causa un 

riesgo potencial de descarga eléctrica, daño del medidor y/o 

dispositivo bajo prueba. Antes de medir, asegúrese de que los 

cables de prueba están sacados de los enchufes de entrada 

del medidor. 

 

No mide los circuitos donde el potencial máximo de línea de 

corriente respecto a tierra es desconocido. No exceda el valor 

máximo de la corriente medida de este medidor. 

 

 

7.3 Medición de resistencia 

1. Ajustar el conmutador de función/rango en la de posición "Ω". 
2. Apagar la alimentación del circuito, donde se llevará a cabo la 
medición.  Si en el elemento medido existe el voltaje externo, la 
lectura correcta es imposible. 
3. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ" y el negro al 
enchufe "COM". 
4. Aplicar los terminales de medición a los puntos de medición y 
leer el valor en la pantalla. 
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7.4 Medición de continuidad 

1. Ajustar el interruptor de función en la posición . Pulsar el 

botón Ω/ / para seleccionar el control de continuidad. 

2. Apagar la alimentación del circuito, donde se llevará a cabo la 
medición. Si en el elemento medido existe el voltaje externo, la 
lectura correcta es imposible. 

3. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ” y el negro al 
enchufe "COM”. 
4. Poner los terminales de medición a los dos puntos entre los que 
quiere comprobar la continuidad. La señal sonora aparece para los 

valores de resistencia menores a aproximadamente 30 Ω. 

7.5 Prueba de diodos 

1. Ajustar el interruptor de función/rango en la posición " ". 

Pulsar el botón Ω/ /  dos veces para seleccionar la prueba de 

diodos. 
2. Apagar la alimentación del circuito, donde se llevará a cabo la 
medición. Si en el elemento medido existe el voltaje externo, la 
lectura correcta es imposible. 

3. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ" y el negro al 

enchufe "COM". 
4. Conectar los terminales de medición al diodo bajo prueba. La 
caída de tensión en el diodo en la dirección de conducción debe 
tener unos 0,6 V (típico para el diodo de silicio). 
5. Si diodo es bueno, la pantalla muestra "OL".  Si el diodo está en 
cortocircuito, entonces la pantalla muestra "0.00" u otro número. 
6. Si el diodo tiene una ruptura, entonces "OL" será indicado para 
ambas direcciones. 
7. Señal sonora: menos de 0,03 V. 

7.6 Medición de capacidad 

1. Ajustar el interruptor de función/rango en la posición " ".  

2. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ" y el negro al 

enchufe "COM". 
3. Descargar el condensador antes de medir la capacidad. 
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4. Aplicar los terminales de medición a la capacidad medida. 
Tenga en cuenta la polaridad correcta cuando mide los 
condensadores polarizados. 
5. Leer el valor de capacidad directamente desde la pantalla. 
6. El medidor tiene su propia capacidad interna en el rango 6,6 nF 
y 660 nF, que es el estado normal del dispositivo. Pulse el botón 
ZERO antes de medir para eliminar la capacidad residual. 
7. Si después de aplicar los terminales de medición a la capacidad 
medida, la pantalla muestra el mensaje "dIS.C" esto significa que 
en la capacidad medida existe tensión que debe ser descargada 
antes de la medición. 

7.7 Medición de temperatura 

1. Ajustar el interruptor de función/rango en la posición "Temp". 
2. Retirar los cables de medición y mover el interruptor TEMP para 
cubrir los enchufes de medición. 
3. Conectar la sonda de temperatura tipo K directamente al 
medidor para medir la temperatura. 
4. Medir la temperatura con el terminal de la sonda de temperatura 
y leer el resultado de la medición en la pantalla.  

7.8 Medición de frecuencia 

1.  Ajustar el conmutador de función/rango en la de posición 
"Hz/%". 

2. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ " y el negro 

al enchufe "COM". 
3. Conectar los terminales de medición al punto de medición y leer 
la frecuencia en la pantalla principal.  
 

7.9 Medición del ciclo de trabajo  

1.  Ajustar el conmutador de función/rango en la de posición 

"Hz/%". 

2. Conectar el cable rojo de medición al enchufe "VΩ " y el negro 

al enchufe "COM". 
3. La lectura del resultado de la medición del ciclo de trabajo (en%) 
es mostrada en la pantalla adicional (pequeña). 
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8 Cambio de batería 

 
 

¡ADVERTENCIA! 

Para evitar la descarga eléctrica, antes de reemplazar la 

batería hay que terminar todas las mediciones y retirar los 

terminales de medición de los enchufes de entrada del 

medidor. Sustituya la batería por una nueva, exactamente del 

mismo tipo. 
 

 
 El medidor está alimentado por la batería tipo 6LR61 (6F22, 
NEDA 1604 o batería de 9 V equivalente). Cuando el medidor 

muestra , la batería debe ser reemplazada para mantener su 

funcionamiento adecuado.  Utilice el siguiente procedimiento para 
reemplazar las baterías: 
 
1. Desconectar los cables de medición de cualquier fuente de 
voltaje, ajustar el conmutador giratorio en la posición "OFF" y 
retirar los cables de medición de los enchufes de entrada.  
2. La cubierta de la batería está sujeta a la base del dispositivo con 
unos tornillos. Con un destornillador cruciforme debe quitar los 
tornillos de la cubierta de la batería y retirar la cubierta. 
3. Retirar la batería y sustituirla por una nueva batería idéntica de 9 V. 
4. Volver a colocar la cubierta de la batería y apriete los tornillos. 

9 Limpieza y mantenimiento 
 

 

ATENCIÓN! 

Use solo los métodos de mantenimiento del fabricante en 

este manual. 
 

 

 La carcasa del medidor se puede limpiar con un paño suave y 
húmedo con detergentes de uso múltiple. No utilice disolventes ni 
productos de limpieza que puedan rayar la carcasa (polvos, pastas, 
etc.). 
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 Limpiar la sonda con agua y secarla. Antes de la sonda es una 
grasa para la máquina. 
Los carretes y la prueba deben limpiarse con agua y detergentes, y 
luego secarse. 
 
 El sistema electrónico del medidor no requiere mantenimiento. 

10 Almacenamiento 

En el caso de almacenamiento del dispositivo, se deben observar 
las siguientes recomendaciones: 

 Desconecte todos los cables de prueba del medidor. 

 Limpie a fondo el medidor y todos sus accesorios. 

 Enrolla las largas pruebas de los carretes. 

 En el caso de que el medidor se deba almacenar por un 
período prolongado de tiempo, las baterías deben retirarse del 
dispositivo. 

 Para evitar un almacenamiento prolongado, cárguelos de vez 
en cuando. 

11 Desmontaje y utilización 

 Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser 
recogidos por separado, es decir, no se depositan con los residuos 
de otro tipo. 

El dispositivo electrónico debe ser llevado a un punto de 
recogida conforme con la Ley de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. 

Antes de llevar el equipo a un punto de recogida no se debe 
desarmar ninguna parte del equipo. 
Hay que seguir las normativas locales en cuanto a la eliminación 
de envases, pilas usadas y baterías. 
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12 Datos técnicos 

12.1 Datos básicos 

La precisión se proporciona como:  
 
± ([% de la lectura] + [número de los dígitos menos significativos]) 

 
en la temperatura de 18°C a 28°C y la humedad relativa hasta el 70%. 
 

Voltaje continuo 

Rango Resolución Precisión 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(0,5% + 2 dígitos) 
6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…1000 V 1 V 

• Impedancia de entrada: ≥9 MΩ 

• Protección contra sobrecarga: 1000 V DC o 750 V AC RMS. 
 

 

Voltaje variable (True RMS) 

Rango Resolución Precisión 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(1,5% + 8 dígitos) 
50…100 Hz 

6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…750 V 1 V 

• Impedancia de entrada: ≥8,5 MΩ 

• Factor de pico: ≤3 

• True RMS se especifica del 5% al 100% del rango 

• Rango de frecuencia: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Precisión de medición: ±(0,1% de lectura + 5 dígitos). Lectura en la pantalla 
adicional. 

• Rango mínimo de tensión de entrada: >500 dígitos. 

• Protección contra sobrecarga: 1000 V DC o 750 V AC RMS. 
 

Corriente alterna (True RMS) 
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Rango Resolución Precisión 

600 A 0,1 A 
0…660 A ± (2,0% + 10 dígitos) 50…60 Hz 

0…660 A ± (3,0% + 10 dígitos) 61…400 Hz 

1500 A 1 A 

660…1000 A ± (2,5% + 10 dígitos) 50…60 Hz 

660…1000 A ± (3,5% + 10 dígitos) 61…400 Hz 

1000…1500 A ± (5,0% + 10 dígitos) 50…400 Hz 

• Factor de pico: ≤3 

• True RMS se especifica del 5% al 100% del rango 

• Rango de frecuencia: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Precisión de medición: ±(0,1% de lectura + 5 dígitos). Lectura en la pantalla 
adicional. 

• Rango mínimo de corriente de entrada: >500 dígitos. 

• Protección contra sobrecarga: 1500 A AC. 

 

Corriente continua 

Rango Resolución Precisión 

600 A 0,1 A 0…660 A ±(2,0% + 5 dígitos) 

2000 A 1 A 
660…1000 A ±(3,0% + 5 dígitos) 

1000…2000 A ±(5,0% + 5 dígitos) 

• Protección contra sobrecarga: 2000 A DC hasta 60 segundos. 

Resistencia 

Rango Resolución Precisión Voltaje de apertura 

660 Ω 0,1 Ω ± (1,0% + 5 dígitos) -3,2 V DC 

6,6 kΩ 1 Ω ± (1,0% + 5 dígitos) -1,1 V DC 

66 kΩ 10 Ω ± (1,0% + 5 dígitos) -1,1 V DC 

660 kΩ 100 Ω ± (1,0% + 5 dígitos) -1,1 V DC 

6,6 MΩ 1 kΩ ±(2,0% + 5 dígitos) -1,1 V DC 

66 MΩ 10 kΩ ±(3,5% + 5 dígitos) -1,1 V DC 

• Protección contra sobrecarga: 600 V DC o AC RMS. 
 

Mediciones de continuidad 

Rango Señal acústica 
Tiempo de 
reacción 

Voltaje de apertura 

660 Ω menos de 30 Ω unos 100 ms -3,2 V DC 
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Prueba de diodos 

Rango Resolución Precisión 
Corriente 

de medición 
Voltaje de 
apertura 

2 V 1 mV ±(1,5% + 5 dígitos) 0,8 mA 3,2 V típica corriente 

continua DC  
 

Capacidad 

Rango Resolución Precisión 

6,6 nF 1 pF ±(3,0% + 30 dígitos) 

66 nF 10 pF ±(3,0% + 10 dígitos) 

660 nF 100 pF ±(3,0% + 30 dígitos) 

6,6 μF 1 nF ±(3,0% + 10 dígitos) 

66 μF 10 nF ±(3,0% + 10 dígitos) 

660 μF 100 nF ±(3,0% + 10 dígitos) 

6,6 mF 1 μF ±(5,0% + 10 dígitos) 

• Protección contra sobrecarga: 600 V DC o AC RMS. 
 

Temperatura 

Rango Resolución Precisión Tipo de sensor 

0…400°C 1°C ±(1,0% + 2°C) 

Termopar tipo K 
-20…0°C, 400…1000°C 1°C ±(2,0% + 3°C) 

32…750°F 1°F ±(1,0% + 4°F) 

-4…32°F, 750…1832°F 1°F ±(2,0% + 6°F) 

• Protección contra sobrecarga: 60 V DC o 30 V AC RMS. 

Frecuencia 

Rango Resolución Precisión 
Nivel 

de 
desprendimiento 

66 Hz 0,01 Hz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

660 Hz 0,1 Hz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

6,6 kHz 1 Hz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

66 kHz 10 Hz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

660 kHz 100 Hz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

1 MHz 1 kHz ±(0,1% + 5 dígitos) >3,2 V 

• Rango mínimo de señal de entrada: >10 Hz. 

• Anchura mínima del impulso: >1 μs. 

• Límites del ciclo de trabajo: >30% y <70%. 

• Protección contra sobrecarga: 600 V DC o AC RMS. 



CMP-2000 – MANUAL DE USO 58 

 

Ciclo de trabajo 

Rango Resolución Anchura del impulso 
Precisión 

(5V lógicos) 

5…95% 0,1% >10 μs ±(2,0% + 10 dígitos) 

• Rango de frecuencia: 5% hasta 95% (40 Hz hasta 20 kHz). 

• Protección contra sobrecarga: 600 V DC o AC RMS. 
 

12.2 Datos de uso 

 

a) pantalla .................................................... indicación 6600, línea analógica de 66 segmentos 
b) polaridad  .................................................... automática, (-) indicación de polaridad negativa 
c) indicación del valor fuera de rango  ......................................................................... OL o -OL 

d) indicador de batería baja ....................................................................................................    

 ......................................................... aparece cuando el voltaje de la batería cae por debajo  
 ........................................................................ del nivel que garantiza una medición precisa 

e) actualización de la pantalla de medición  .............................................. 2,8x/s nominalmente 
 .............................................................................................................. 28x/s línea analógica  

f) temperatura de trabajo   ......................... 0ºC hasta 50°C cuando la humedad relativa <70% 

g) temperatura de almacenamiento   ..... -20°C hasta 60°C cuando la humedad relativa <80%  
h) coeficiente de temperatura:  ................ 0,1 x (exactitud especificada) / °C (<18°C o >28°C) 
i) apagado automático de alimentación:  .................................. 30 minutos después del último  

 ............................................................... cambio del interruptor giratorio o cambio del modo 
j) altitud:  ......................................................................................................................... 2000 m 
k) alimentación:  ............................................................................ batería estándar de 9 voltios 
l) duración de la batería:  .................. promedio de 75 horas de una batería de carbono y zinc 
m) posibilidad de la apertura de mordazas:  ......................................................... 57 mm - cable 

 ........................................................................................................ 70 x 18 mm - embarrado 
n) tamaño (altura x anchura x profundidad):  ............................................... 281 x 108 x 53 mm 

o) peso  ...................................................................................... unos 570 gramos (con batería) 
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13 Fabricante 

 
El fabricante del dispositivo que presta el servicio de garantía 

y postgarantía es: 
 

SONEL S.A. 
Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Polonia 
tel. +48 74 884 10 53 (Servicio al cliente) 

e-mail: customerservice@sonel.com 
internet: www.sonel.com 

 
 

Nota: 

Para el servicio de reparaciones sólo está autorizado el 

fabricante. 
 

 

mailto:customerservice@sonel.com
http://www.sonel.com/
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1 Einleitung 

 
 Diese Anleitung enthält Informationen und Warnungen, die be-
folgt werden müssen, um die Sicherheit sowohl des Benutzers als 
auch des Geräts zu gewährleisten. 
 

 

WARNUNG! 

Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie bitte die „Sicher-

heitshinweise“. 
 

 

 Bei diesem Zangenstrommessgerät handelt es sich um ein trag-
bares Messgerät mit einer Zählzahl von bis zu 6600, das für den Ein-
satz im Labor, bei Feldmessungen, zu Hause und überall dort vorge-
sehen ist, wo hohe Stromwerte gemessen werden müssen. Durch 
den Handschutz des Benutzers gewährleistet das Gerät eine sichere 
Messung. Darüber hinaus schützt das verstärkte Gehäuse des Mess-
gerätes vor mechanischen Einwirkungen und ist feuerfest. Das 
Messgerät verfügt außerdem über einen elektronischen Überlast-
schutz für alle Funktionen und Messbereiche. Um den Transport des 
Messgeräts zu erleichtern und es vor Beschädigungen zu schützen, 
ist auch ein Etui (optionales Zubehör) erhältlich. 

2 Auspacken und Überprüfen des Geräts 

 Im Lieferumfang Ihres neuen Zangenmessgerätes sollten die 
folgenden Artikel enthalten sein: 
1. Digitales Zangenmessgerät. 
2. Messleitungen (eine schwarze, eine rote). 
3. 9-V-Batterie (im Messgerät). 
4. Temperatursonde des Typs K,  
5. Bedienungsanleitung. 
6. Etui. 
 Falls einer der oben genannten Artikel fehlt oder Komponenten 
bzw. Teile bei Erhalt beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den 
Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. 
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3 Sichere Bedienung 

 Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen müssen befolgt werden, um 
maximale Sicherheit bei Betrieb, Wartung und Reparatur dieses Mess-
geräts zu gewährleisten: 
1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollstän-

dig durch, bevor Sie das Messgerät in Betrieb nehmen. Achten Sie 
besonders auf WARNHINWEISE, die Sie auf potenziell gefährliche 
Handlungen aufmerksam machen. Die in diesen Warnhinweisen 
enthaltenen Anweisungen müssen befolgt werden. 

2. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Messgeräts stets das Ge-
rät selbst, die Messleitungen und das Zubehör auf etwaige Schä-
den oder Unregelmäßigkeiten. Bei Unregelmäßigkeiten (z.B. ge-
brochene Messleitungen, gesprungenes Gehäuse, fehlende Anzei-
ge auf dem Display usw.) sollten keine Messungen durchgeführt 
werden. 

3. Setzen Sie das Messgerät keiner direkten Sonneneinstrahlung, 
extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. 

4. Berühren Sie bei elektrischen Messungen niemals die Erdung. Be-
rühren Sie keine unbedeckten Metallrohre, Steckdosen, Armaturen 
usw., die möglicherweise geerdet sind. Seien Sie gut gegen Erde 
isoliert, indem Sie trockene Arbeitskleidung, Schuhe mit Gummi-
sohlen, Isoliermatten usw. tragen. 

5. Um Stromschläge zu vermeiden, seien Sie VORSICHTIG, wenn Sie 
mit Spannungen über 40 V DC oder 20 V AC arbeiten. Bei solchen 
Spannungen besteht die Gefahr eines Stromschlags. 

6. Überschreiten Sie niemals den maximal zulässigen Eingabewert 
einer Funktion, wenn Sie eine Messung durchführen. Die maxima-
len Bereiche finden Sie in den technischen Daten des Gerätes. 

7. Berühren Sie niemals freiliegende elektrische Leitungen, Anschlüs-
se oder stromführende Stromkreise, wenn Sie versuchen, Messun-
gen durchzuführen. 

8. Benutzen Sie das Messgerät nicht in explosionsgefährdeten Berei-
chen (z.B. in der Nähe von brennbaren Gasen, Dämpfen oder 
Staub). 

9. Stellen Sie bei der Prüfung der Spannung sicher, dass die Span-
nungsfunktion ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie zunächst ei-
ne bekannte Spannung ablesen. Dabei gehen Sie davon aus, dass 
ein Nullwert darauf hinweist, dass keine Spannung anliegt. Über-
prüfen Sie das Messgerät immer vor und nach Messungen an ei-
nem Stromkreis mit bekannter Spannung. 
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10. Die Kalibrierung und Reparatur des Geräts sollte nur von qualifizier-
ten und geschulten Servicetechnikern durchgeführt werden. 

11. Bitte beachten Sie: Denken Sie sicher, handeln Sie sicher. 

4 Sicherheitshinweise 

Reinigung 
Wischen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch und einem 

milden Reinigungsmittel ab. Verwenden Sie keine aggressiven 
Substanzen oder Lösungsmittel. Schmutz oder Feuchtigkeit in den 
Buchsen des Geräts können die Messwerte beeinträchtigen. 

 

Sicherheit 
Das Gerät erfüllt die Anforderungen von IEC 61010-1 (EN 61010-
1), IEC 61010-2-032 (EN 61010-2-032), CAT III 1000 V, CAT IV 
600 V, Klasse II, Verschmutzungsgrad 2, für den Innenbereich. 
Schutzgrad nach PE-EN 60529: IP20. 
 

Elektromagnetische Verträglichkeit 
Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 61326-1. 
 

Auf dem Gerät verwendete Symbole: 

 

 
Gefährliche Spannung. 

Hinweis - Überprüfen Sie die beigefügten Dokumente 

Wechselstrom 

Gleichstrom 

Erdung 

Gerät geschützt durch doppelte Isolierung 
(Klasse II) 
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5 Aussehen des Geräts 
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1. VΩHz%  Eingangsbuchse (Spannung, Widerstand, Fre-

quenz, Tastgrad, Kapazität, Diodentest) 
 

Dies ist ein positiver Eingang für Spannungs-, Widerstands-, Fre-
quenz-, Tastgrad-, Kapazitäts- und Diodentests. An diese Buchse 
wird die rote Messleitung angeschlossen. 
 

2. COM-Eingangsbuchse 
 

Dies ist ein negativer Eingang (Masse), der allen Messfunktionen 
außer Strommessungen gemeinsam ist. An diese Buchse wird die 
schwarze Messleitung angeschlossen. 
 

3. Eingangsbuchsen für die Temperaturmessung 
 

Entfernen Sie die Messleitungen und bewegen Sie den TEMP-
Schalter so, dass er die Messbuchsen abdeckt und die Tempera-
tursondenbuchsen freilegt. 
 

4. Display 
 

Das Display zeigt den gemessenen Signalwert, den Betriebsmodus 
und weitere Symbole und Meldungen an. 
 

5. Taste Ω / /  
 

Messmodi ändern: Ω  . 
 

6. Taste ZERO  
 

Im Gleichstrombereich dient diese Taste zum Zurücksetzen der 
Anzeige auf Null. Drücken Sie die ZERO-Taste länger als 2 Sekun-
den, um den DC-Null-Modus zu verlassen. In anderen Funktionen 
wird die Taste zur Messung im Relativmodus verwendet. Drücken 
Sie die ZERO-Taste, um den Relativmodus zu verlassen. 
Im Relativmodus ist der Wert auf der LCD-Anzeige immer die Diffe-
renz zwischen dem gespeicherten Referenzwert und dem aktuellen 
Messwert. Wenn der Referenzwert beispielsweise 24,00 V und der 
aktuelle Messwert 12,50 V beträgt, zeigt das Display -11,50 V an. 
Wenn der neue Messwert mit dem Referenzwert übereinstimmt, 
zeigt das Display Null an. 
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7. Drehschalter zur Auswahl der Messfunktion/des Messbereiches 
 

Der Drehschalter dient zur Auswahl der Messfunktionen und des 
Messbereichs für Strom. 
 

8. INRUSH-Taste 
 

Mit der INRUSH-Funktion können Sie den Anlaufstromwert ab der 
ersten 100-Millisekunden-Periode direkt nach dem Einschalten des 
Geräts präzise erfassen. Die INRUSH-Funktion wird in AC-
Bereichen verwendet. 
 

1. Drücken Sie die INRUSH-Taste, um diesen Messmodus aufzuru-
fen. „----“ und „INRUSH“ werden auf dem Bildschirm angezeigt. 
2. Drücken Sie den Knopf zum Öffnen der Messbacken und umfas-
sen Sie damit nur eine einzige Leitung, dann schalten Sie die 
Stromversorgung des Gerätes ein. 
3. Lesen Sie den Wert des anfänglichen Anlaufstroms direkt vom 
Display ab. 
4. Drücken Sie die INRUSH-Taste länger als 2 Sekunden, um die-
sen Messmodus zu verlassen. 
5. Mindesteingangssignalbereich: > 100 Ziffern. 
6. Das Ergebnis der Anlaufstrommessung wird auf der Zusatzan-
zeige (klein) abgelesen. Das Hauptdisplay zeigt den vom Gerät 
verbrauchten Strom an. 
7. Die Abtastrate beträgt 6x/100 ms (60 Hz). 
 
 

9. MAX/MIN-Taste 
 

Das Symbol „MAX“ bedeutet den Maximalwert der Messung und 
„MIN“ den Minimalwert der Messung. Drücken Sie die MAX/MIN-
Taste länger als 2 Sekunden, um in den normalen Messmodus zu 
gelangen. Im Nebenanzeigefeld erscheint der gespeicherte Wert 
der MAX/MIN-Funktion, im Hauptanzeigefeld der Messwert. 
 

10. Beleuchtungstaste  
 

Drücken Sie die Taste  um die Hintergrundbeleuchtung etwa 60 
Sekunden lang einzuschalten. 
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11. HOLD-Taste 
 

Drücken Sie die HOLD-Taste, um in den Messergebnis-
Haltemodus (Data Hold) zu gelangen. Im Messergebnis-
Haltemodus wird das aktuelle Messergebnis auf der Digitalanzeige 
angezeigt und gleichzeitig erscheint die Meldung „HOLD“.  Drücken 
Sie die HOLD-Taste erneut, um den Haltemodus zu verlassen und 
das Display zeigt das aktuelle Messergebnis an. 
 

12. Hebel zum Öffnen der Backen 
 

Drücken Sie den Knopf, um die Gerätebacken zu öffnen. Nach dem 
Loslassen des Knopfes schließen sich die Backen. 
 

13. Messzange 
 

Sie messen sowohl Gleichstrom (DC) als auch Wechselstrom (AC), 
der durch die Leitung fließt.  Die „+“-Markierung an der Zangenba-
cke gibt Auskunft über die Richtung des Gleichstromflusses, die 
vom Gerät als positive Richtung des Gleichstroms gelesen wird, 
der durch die geprüfte Leitung fließt. Der auf dem Display angeze-
igte Wert ist positiv. 

6 Automatische Abschaltung der Stromversor-

gung (APO) 

Automatische Abschaltung der Stromversorgung: nach ca. 30 
Minuten. Vor dem Ausschalten werden eine Reihe akustischer Sig-
nale erzeugt. 
Drücken Sie nach der automatischen Ausschaltung eine beliebige 
Taste, um das Messgerät neu zu starten. Der Messwert wird auf 
dem Display angezeigt. 

Sperren der automatischen Abschaltfunktion: Halten Sie die 
MAX/MIN-Taste gedrückt, während Sie den Funktionsschalter von 
„Aus“ auf eine beliebige Position drehen, um das Messgerät einzu-
schalten. Die automatische Abschaltfunktion ist deaktiviert. Das 
Symbol "APO" erlischt vom LCD-Display. 
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7 Durchführen von Messungen 

 Lesen Sie vor jeder Messung die Informationen im Abschnitt 
„Sichere Bedienung“. Überprüfen Sie vor jeder Messung das Mess-
gerät und dessen Zubehör auf Beschädigungen, Verschmutzungen 
(übermäßiger Schmutz, Fett usw.) oder Defekte. Überprüfen Sie 
die Messleitungen auf Risse oder Abnutzungen in der Isolierung 
und stellen Sie sicher, dass die Messleitungen problemlos in das 
Gerät eingesteckt werden können. Sollten Auffälligkeiten auftreten, 
starten Sie keine Messungen. 

7.1 Spannungsmessung 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf V~/V . 
 

  

WARNUNG! 

Um Stromschläge und Schäden am Messgerät und/oder an 

den Geräten zu vermeiden, führen Sie keine Spannungsmes-

sungen über 1000 V DC / 750 V AC durch. Dies sind die maxi-

malen Spannungen, für die das Messgerät ausgelegt ist. 
 

 

2. Schließen Sie die schwarze Messleitung an die „COM”-
Eingangsbuchse an. 

3. Schließen Sie die rote Messleitung an die „VΩ”-Eingangsbuchse 
an. Die Spannung wird immer parallel zum Messpunkt gemessen. 
4. Platzieren Sie die Messspitzen am zu messenden Strom-
kreis/Gerät und messen Sie die Spannung. 
5. Trennen Sie nach Abschluss der Messung die Messleitungen 
des Messgeräts. 
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7.2 Strommessungen 
 

 

WARNUNG! 

Das Gerät dient zur Strommessung in Stromkreisen mit einer maximalen 

Potentialdifferenz von 1000 V DC / 750 V AC gegenüber dem Erdpotenti-

al. Bei Strommessungen in Stromkreisen mit einer Potenzialdifferenz 

von mehr als 1000 V DC / 750 V AC besteht die Gefahr eines Strom-

schlags und der Zerstörung des Messgeräts und/oder des zu messenden 

Geräts. Stellen Sie vor der Messung sicher, dass die Messleitungen aus 

den Eingangsbuchsen des Messgeräts entfernt sind. 

 

Messungen an Stromkreisen sollten nicht durchgeführt werden, wenn 

das maximale Potenzial des Stromleiters zur Erde unbekannt ist. Die ma-

ximal gemessenen Stromwerte, für die das Messgerät ausgelegt ist, dür-

fen nicht überschritten werden. 
 

 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf A~/A . 
2. Drücken Sie den Knopf zum Öffnen der Messbacken und umfas-
sen Sie damit nur eine einzige Leitung. Vor dem Ablesen des 
Messwerts sollten die Messbacken vollständig geschlossen sein. 
3. Die genaueste Messung wird erzielt, wenn sich die Leitung in der 
Mitte der Messbacken befindet. 
4. Der aktuelle Messwert wird auf dem Hauptdisplay angezeigt. 
5. Wenn der ausgewählte Messbereich zu groß ist, wählen Sie ei-
nen niedrigeren, bis die bestmögliche Messauflösung erreicht ist. 

7.3 Widerstandsmessung 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf "Ω". 
2. Schalten Sie den Stromkreis aus, in dem die Messung durchge-
führt werden soll. Wenn am zu messenden Element eine externe 
Spannung anliegt, ist eine korrekte Messung nicht möglich. 
3. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse "VΩ" und die 
schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
4. Setzen Sie die Messspitzen auf die Messpunkte und lesen Sie 
den Wert auf dem Display ab. 
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7.4 Durchgangsmessung 

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf . Drücken Sie die Tas-

te Ω/ / , um die Durchgangsprüfung auszuwählen. 
2. Schalten Sie den Stromkreis aus, in dem die Messung durchge-
führt werden soll. Wenn am zu messenden Element eine externe 
Spannung anliegt, ist eine korrekte Messung nicht möglich. 

3. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse "VΩ" und die 
schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
4. Setzen Sie die Messspitzen an den beiden Punkten, zwischen 
denen der Durchgang geprüft werden soll. Das akustische Signal 

ertönt bei Widerstandswerten unter ca. 30 Ω. 

7.5 Diodentest 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf . Drücken Sie 

zweimal die Taste Ω/ /  um den Diodentest auszuwählen. 
2. Schalten Sie den Stromkreis aus, in dem die Messung durchge-
führt werden soll. Wenn am zu messenden Element eine externe 
Spannung anliegt, ist eine korrekte Messung nicht möglich. 

3. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse „VΩ" und die 

schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
4. Setzen Sie die Prüfspitzen auf die zu prüfende Diode. Der Span-
nungsabfall an der Diode in Durchlassrichtung sollte etwa 0,6 V be-
tragen (typisch für eine Siliziumdiode). 
5. Tauschen Sie die Messspitzen aus. Wenn die Diode in Ordnung 
ist, zeigt das Display „OL“ an. Wenn die Diode kurzgeschlossen ist, 
zeigt das Display „0,00“ oder eine andere Zahl an. 
6. Bei offener Diode wird für beide Richtungen „OL“ angezeigt. 
7. Tonanzeige: unter 0,03 V. 

7.6 Kapazitätsmessung 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf " ".  

2. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse „VΩ" und die 

schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
3. Entladen Sie den Kondensator, bevor Sie Kapazitätsmessungen 
durchführen. 
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4. Platzieren Sie die Messspitzen auf der zu messenden Kapazität. 
Achten Sie bei der Messung polarisierter Kondensatoren auf die 
richtige Polarität. 
5. Lesen Sie den Kapazitätswert direkt vom Display ab. 
6. Das Messgerät verfügt über eine eigene interne Kapazität im Be-
reich von 6,6 nF und 660 nF, was dem normalen Status des In-
struments entspricht. Drücken Sie vor einer Messung die ZERO-
Taste, um die Restkapazität auf Null zu setzen. 
7. Wenn nach dem Aufsetzen der Messspitzen auf die gemessene 
Kapazität die Meldung „dIS.C“ auf dem Display erscheint, bedeutet 
dies, dass an der gemessenen Kapazität Spannung anliegt, die vor 
der Messung entladen werden sollte. 

7.7 Temperaturmessung 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf „Temp". 
2. Entfernen Sie die Messleitungen und bewegen Sie den TEMP-
Schalter so, dass er die Messbuchsen abdeckt. 
3. Schließen Sie die Temperatursonde Typ K direkt an das Mess-
gerät an, um die Temperatur zu messen. 
4. Messen Sie die Temperatur mit der Messspitze der Temperatur-
sonde und lesen Sie das Messergebnis auf dem Display ab. 

7.8 Frequenzmessung 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf „Hz/%". 

2. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse "VΩ" und die 

schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
3. Schließen Sie die Messspitzen an den Messpunkt an und lesen 
Sie die Frequenz auf dem Hauptdisplay ab. 

7.9 Messung von Tastgrad (Arbeitszyklus) 

1. Stellen Sie den Funktions-/Bereichsschalter auf „Hz/%". 

2. Schließen Sie die rote Messleitung an die Buchse "VΩ" und die 

schwarze Messleitung an die Buchse „COM" an. 
3. Das Ergebnis der Tastgradmessung (in %) wird auf dem zusätz-
lichen (kleinen) Display abgelesen. 
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8 Batteriewechsel 
 

WARNUNG! 

Um einen Stromschlag zu vermeiden, führen Sie alle Messungen durch 

und entfernen Sie die Messleitungen aus den Eingangsbuchsen des 

Messgeräts, bevor Sie die Batterie austauschen. Die Batterie sollte durch 

eine neue vom genau gleichen Typ ersetzt werden. 
 

 
 Das Messgerät wird mit einer 6LR61-Batterie (6F22, NEDA 
1604 oder gleichwertige 9-V-Batterie) betrieben. Wenn das Mess-

gerät  anzeigt, muss die Batterie ausgetauscht werden, um den 

ordnungsgemäßen Betrieb aufrechtzuerhalten. Gehen Sie wie folgt 
vor, um die Batterien auszutauschen: 
 
1. Trennen Sie die Messleitungen von allen Spannungsquellen, 
drehen Sie den Drehschalter auf die Position „OFF“ und entfernen 
Sie die Messleitungen von den Eingangsbuchsen. 
2. Die Batterieabdeckung ist mit Schrauben an der Unterseite des 
Geräts befestigt. Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschrauben-
dreher die Schrauben von der Batterieabdeckung und nehmen Sie 
die Abdeckung ab. 
3. Entfernen Sie die Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue 
identische 9-V-Batterie. 
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an und ziehen Sie die 
Schrauben fest. 

9 Reinigung und Pflege 
 

ACHTUNG! 

Man darf nur die vom Hersteller in dieser Bedienungsanleitung ange-

gebenen Wartungsmethoden verwenden. 
 

 
 Das Gehäuse des Messgeräts kann mit einem weichen, feuch-
ten Tuch und mit üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Man 
sollte keine Lösungs- oder Reinigungsmittel verwenden, die das 
Gehäuse beschädigen könnten (Pulver, Pasten usw.). 
 Das elektronische System des Messgeräts erfordert keine War-
tung. 
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10 Lagerung 

Die Wartung umfasst die regelmäßige Reinigung des Geräts und 
den Austausch der Batterien. Das Gehäuse des Gerätes kann mit 
einem trockenen Tuch gereinigt werden, um Öl, Fett oder Schmutz 
zu entfernen. Verwenden Sie niemals flüssige Lösungs- oder Rei-
nigungsmittel. Reparaturen oder Serviceleistungen, die nicht in die-
ser Anleitung aufgeführt sind, sollten nur von qualifiziertem Perso-
nal durchgeführt werden. 

11 Demontage und Entsorgung 

 Elektro- und Elektronikaltgeräte müssen getrennt, also nicht mit 
anderen Abfällen entsorgt werden. 

Nach dem Gesetz über Entsorgung von Elektro- und Elektroni-
kaltgeräten müssen Elektronikaltgeräte einer Sammelstelle zuge-
führt werden. 

Vor der Abgabe der Geräte an eine Sammelstelle soll man nie 
versuchen, Geräteteile selbständig zu demontieren. 

Man soll lokale Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungen 
beachten. 
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12 Technische Daten 

 

12.1 Grundlegende Daten 

Die Genauigkeit wird wie folgt angegeben: 
 

± ([% des Messwerts] + [Anzahl der niedrigstwertigen Stellen]) 
 
bei einer Temperatur von 18°C bis 28°C, bei einer relativen Luft-
feuchtigkeit von bis zu 70%. 
 

DC-Spannung 

Anzeigebereich Auflösung Genauigkeit 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(0,5% + 2 Digits) 
6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…1000 V 1 V 

• Eingangs-impedanz: ≥9 MΩ 

• Überlastungsschutz: 1000 V DC oder 750 V AC RMS. 

 

AC-Spannungs (True RMS) 

Anzeigebereich Auflösung Genauigkeit 

0,000…6,599 V 0,001 V 

±(1,5% + 8 Digits) 
50…500 Hz 

6,60…65,99 V 0,01 V 

66,0…659,9 V 0,1 V 

660…750 V 1 V 

• Eingangs-impedanz: ≥8,5 MΩ 

• Scheitelfaktor: ≤3. 

• True RMS spezifiziert von 5 % bis 100 % des Bereichs. 

• Frequenzbereich: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Messgenauigkeit f: ± (0,1% des Messwerts + 5 Ziffern). Anzeige auf einem 
zusätzlichen Display. 

• Minimaler Eingangsspannungsbereich: >500 Ziffern. 

• Überlastungsschutz: 1000 V DC oder 750 V AC RMS. 
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AC-Strom (True RMS) 

Bereich Auflösung Genauigkeit 

660 A 0,1 A 
0…660 A ±(2,0% + 10 Digits) 50…60 Hz 

0…660 A ±(3,0% + 10 Digits) 61…400 Hz 

1500 A 1 A 

660…1000 A ±(2,5% + 10 Digits) 50…60 Hz 

660…1000 A ±(3,5% + 10 Digits) 61…400 Hz 

1000…1500 A ±(5,0% + 10 Digits) 50…400 Hz 

•  Scheitelfaktor: ≤3. 

• True RMS spezifiziert von 5 % bis 100 % des Bereichs. 

• Frequenzbereich: 50 Hz ~ 1 kHz. 

• Messgenauigkeit f: ± (0,1% des Messwerts + 5 Ziffern). Anzeige auf einem 
zusätzlichen Display. 

• Minimaler Eingangsstrombereich: >500 Ziffern. 

• Überlastungsschutz: 1500 A AC. 
 

DC-Strom 

Bereich Auflösung Genauigkeit 

660 A 0,1 A 0…660 A  ±(2,0% + 5 Digits) 

2000 A 1 A 
660…1000 A  ±(3,0% + 5 Digits) 

1000…2000 A  ±(5,0% + 5 Digits) 

• Überlastungsschutz: 2000 A DC für maximal 60 s. 
 

Widerstand 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
Spannung bei  

Kontaktöffnung 

660 Ω 0,1 Ω ±(1,0% + 5 Digits) -3,2 V DC 

6,6 kΩ 1 Ω ±(1,0% + 5 Digits) -1,1 V DC 

66 kΩ 10 Ω ±(1,0% + 5 Digits) -1,1 V DC 

660 kΩ 100 Ω ±(1,0% + 5 Digits) -1,1 V DC 

6,6 MΩ 1 kΩ ±(2,0% + 5 Digits) -1,1 V DC 

66 MΩ 10 kΩ ±(3,5% + 5 Digits) -1,1 V DC 

• Überlastungsschutz: 600 V DC oder AC RMS. 
 

Durchgangsprüfung 

Bereich Akustisches Signal Reaktionszeit 
Spannung bei Kon-

taktöffnung 

660 Ω <30 Ω ca. 100 ms -3,2 V DC 
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Diodentest 

Bereich Auflösung Genauigkeit Messstrom 
Spannung bei 

Kontaktöffnung 

2 V 1 mV ±(1,5% + 5 Digits) 0,8 mA 3,2 V typischer Gleich-

strom 
 

Kapazität 

Bereich Auflösung Genauigkeit 

6,6 nF 1 pF ±(3,0% + 30 Digits) 

66 nF 10 pF ±(3,0% + 10 Digits) 

660 nF 100 pF ±(3,0% + 30 Digits) 

6,6 μF 1 nF ±(3,0% + 10 Digits) 

66 μF 10 nF ±(3,0% + 10 Digits) 

660 μF 100 nF ±(3,0% + 10 Digits) 

6,6 mF 1 μF ±(5,0% + 10 Digits) 

• Überlastungsschutz: 600 V DC oder AC RMS. 
 

Temperatur 

Bereich Auflösung Genauigkeit Sensorart 

0…400°C 1°C ±(1,0% + 2°C) 

Thermoelement 

Typ K 

-20…0°C, 400…1000°C 1°C ±(2,0% + 3°C) 

32…750°F 1°F ±(1,0% + 4°F) 

-4…32°F, 750…1832°F 1°F ±(2,0% + 6°F) 

• Überlastungsschutz: 60 V DC oder 30 V AC RMS. 
 

Frequenz 

Bereich Auflösung Genauigkeit 
Auslösungs- 

ebene 

66 Hz 0,01 Hz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

660 Hz 0,1 Hz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

6,6 kHz 1 Hz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

66 kHz 10 Hz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

660 kHz 100 Hz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

1 MHz 1 kHz ±(0,1% + 5 Digits) >3,2 V 

• Mindesteingangssignalbereich: >10 Hz. 

• Mindestimpulsbreite: >1 μs. 

• Pulslastgrenzen: >30% und <70%. 

• Überlastungsschutz: 600 V DC oder AC RMS. 
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Tastgrad (Arbeitszyklus) 

Bereich Auflösung Impulsbreite 
Messgenauigkeit 

(5 V logisch) 

5…95% 0,1% >10 μs ±(2,0% + 10 Digits) 

• Frequenzbereich: 5% bis 95% (40 Hz bis 20 kHz). 

• Überlastungsschutz: 600 V DC oder AC RMS. 
 

12.2 Betriebsdaten 

a) Display ....................................  Anzeige 6600, analoge Zeile bestehend aus 66 Segmenten 

b) Polarisation .................................................. automatisch, (-) negative Polarisationsanzeige 
c) Anzeige von Werten außerhalb des Messbereichs ............................................ OL oder -OL 

d) Anzeige niedriger Batteriestand  ..........................................................................................  

 ....................................................................................erscheint, wenn die Batteriespannung  
 .......................................................... unterhalb des Niveaus für eine genaue Messung sinkt 

e) Aktualisierung der Messanzeige ..............................................................  2,8x/Sek. nominell  
 ........................................................................................................... 28x/Sek. analoge Zeile 

f) Arbeitsumgebung  ...................................... 0°C bis 50°C bei relativer Luftfeuchtigkeit <70% 
g) Lagerung ................................................  -20°C bis 60°C bei relativer Luftfeuchtigkeit <80% 
h) Temperaturkoeffizient  ..............  0,1 x (angegebene Genauigkeit) / °C (<18°C bzw. >28°C) 

i) Automatische Abschaltung  ....................................... 30 Minuten nach der letzten Änderung  
 ............................................................................................... des Drehschalters oder Modus 

j) maximale Betriebshöhe ....................................................  2000 m über dem Meeresspiegel 
k) Stromversorgung  ............................................................................ Standard-9-Volt-Batterie 
l) Batterielebensdauer ..........  durchschnittlich 75 Stunden mit einer Kohlenstoff-Zink-Batterie 
m) Mögliche Öffnung der Backen ...................................................................... 57 mm - Leitung  

 ................................................................................................ 70 x 18 mm - Sammelschiene 
n) Abmessungen: (H x B x T) ......................................................................  281 x 108 x 53 mm 
o) Gewicht ...................................................................................  ca. 570 Gramm (mit Batterie) 
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13 Hersteller 

Der Garantie- und Nachgarantieservice wird geführt von: 
 

SONEL S.A. 
Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 

Polen 
Tel. +48 74 884 10 53 (Kundenbetreuung) 

E-Mail: customerservice@sonel.com 
Webseite: www.sonel.com 

 

 

Hinweis: 

Servicereparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt 

werden. 
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