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Przejdź do zakładki Autoprocedury.
Przejdź do zakładki  

Narzędzia, a następnie 
kliknij Konfiguruj.

Wyszukaj miernik i kliknij 
Konfiguruj miernik. 

Wpisz kod PIN  
(standardowo 123).

Dodaj nową autoprocedurę. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami na stronie 2. 
Stworzona procedura pojawi się na 

liście testów automatycznych.

Prześlij konfigurację do miernika.
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Nadaj kod, nazwę oraz - opcjonalnie - opis.

Włącz pomiar i ustaw jego parametry.

Włącz funkcję Multibox,  
jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Zapisz zmiany.

Konfiguracja autoprocedury

Wybierz miernik, dla którego tworzysz procedurę.


