
strona 1 / 10 

Sonel PAT Analysis Mobile
Aplikacja mobilna ● Skrócona instrukcja obsługi

Podłącz telefon Podłącz drukarkę Wykonaj pomiary Zapisz wyniki Wydrukuj etykietę
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Podłączenie telefonu | Bluetooth

Wyszukaj urządzenie Bluetooth Wybierz swój telefonPołącz telefon do miernika przez Bluetooth

Wybierz pozycję Szukaj urządzenia.
Zaznacz odpowiednią pozycję spośród  

sparowanych urządzeń Bluetooth i wybierz ikonę .
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Podłączenie telefonu | Bluetooth

Włącz zdalne sterowanie Włącz obsługę miernika Połącz się z miernikiem

Miernik został podłączony.



strona 4 / 10 

Podłączenie telefonu | Wi-Fi

Połącz miernik z siecią Wi-Fi Połącz telefon z siecią Wi-Fi

Połącz się z miernikiem

Włącz zdalne sterowanie

Wpisz adres IP miernika i wybierz 
OK lub naciśnij SZUKAJ w celu 

połączenia z przyrządem.

Miernik został podłączony.

Wybierz miernik.

Włącz obsługę miernika
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Dodawanie drukarki

Drukarka Brother

Drukarka SATO

Pomiary | Start

Wejdź w pomiary automatyczne

Postępuj zgodnie z procedurą 

Wybierz procedurę pomiarową

2x

USB
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Pomiary | Test wizualny - zapis dokumentacji fotograficznej
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Pomiary | Procedura pomiarowa w toku

Po teście funkcjonalnym dokonaj oceny.

Na koniec zapisz wyniki do pamięci.
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Na koniec 
zapisz zmiany.

Na koniec 
zapisz zmiany.

Na koniec 
zapisz zmiany.

Zapis do pamięci

Utwórz klienta W obiekcie utwórz urządzenieW kliencie utwórz obiekt
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Wydruk etykiety




